
US
EN: Indication for use
Solutions for freezing of pronuclear oocytes and 
cleavage-stage embryos.

Product Description
SUPPLEMENTED WITH HSA 

FreezeKit™ Cleave contains two solutions for freezing of 
pronuclear oocytes and cleavage- stage embryos. The 
solutions consist of MOPS buffered solution containing 
gentamicin as an antibacterial agent and human serum 
albumin.

Equilibration solution, ES, contains no cryoprotectants.

Freezing solution, FS, contains 1,2 - propanediol and 
sucrose as cryoprotectants for dehydration of cells.

Storage instructions and stability
Store dark at +2 to +8 °C.

FreezeKit™ Cleave is stable until the expiry date shown 
on the bottle labels and the LOT specific Certificate of 
Analysis. 

Media bottles can be used for up to two weeks after first 
opening, use aseptic technique and minimize the time 
outside the refrigerator. Record opening date on the 
bottle. Discard excess media no later than two weeks 
after first opening.

Directions for use
Cryopreservation may only be performed by staff 
trained in cryopreservation procedures. Adhering to 
recommended temperatures and time frames are 
important.

Check patient´s identity and prepare all paperwork 
before you start the procedure. 
Label dishes and straws, pipette appropriate volumes 
(0.5-1.0 ml) of ES and FS into respective dishes. 
Equilibrate to room temperature. To avoid dilution, 
always transfer the embryos in a minimum amount of 
solution. 

Place the embryos selected for freezing in ES and rinse 
properly. The embryos can stay in ES for 10 minutes.

Transfer the embryos into the FS and expose for 10 
minutes. Loading of the prepared straws can start 
immediately after the embryos have been transferred to 
FS. The total exposure time for the embryos to the FS 
should be 10 minutes. Load the straws in accordance 
with manufacturer´s recommendation.

Place the straws in the freezing machine at room 
temperature and initiate the freezing program.

�Use the following freezing program:

•	 Cool the straw at a rate of –2.0°C/min to –6.0°C

•	� Hold at –6.0°C and manually seed after 2 minutes. 
Keep the straw at –6.0°C for a total time of 10 
minutes. Do not seed close to the embryo

•	 Cool the straw at a rate of –0.3°C/min to –30°C 

•	 Cool the straw at a rate of -50°C/min to –150°C 

•	� Plunge the straw into liquid nitrogen and arrange for 
storage at -196°C

Specifications
Aseptically filtered	 SAL 10-3

Mouse Embryo Assay (1-cell) 
[% expanded blastocyst within 96 hours] 	 ≥ 80 

Bacterial endotoxins (LAL assay) 
[EU/mL]	 < 0.5

pH tested

Osmolality tested

LOT-specific test results are available on the Certificate 
of Analysis provided with each delivery. 

Precautions
Discard product if bottle integrity is compromised. Do not 
use FreezeKit™ Cleave if it appears cloudy.

FreezeKit™ Cleave contains gentamicin and human 
serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as 
potentially infectious. Source material from which this 
product was derived was found negative when tested 
for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and 
non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and 
syphilis. No known test methods can offer assurance 
that products derived from human blood will not transmit 
infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends 
that media should be opened and used only with aseptic 
technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental 
toxicity for IVF media, including Vitrolife´s IVF media, 
have not been determined and are uncertain. 

Not for injection.
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CHINA
CN: 卵裂胚冷冻液FreezeKit™ Cleave产
品说明书
适应证
用于冷冻原核期卵母细胞及卵裂期胚胎。

产品型号及规格
型号：见标签

规格：见标签

产品注册证及技术要求编号
产品注册证编号：见标签

产品技术要求编号：见标签

产品描述
已添加HSA人血清白蛋白。

FreezeKit™ Cleave是由两种用于原核期卵母细胞和卵裂
期胚胎冷冻的溶液组成的。溶液为含有人血清白蛋白和
抗菌剂庆大霉素的MOPS缓冲液。

平衡液ES不含冷冻保护剂。

冷冻液FS含有1,2-丙二醇及蔗糖作为细胞脱水的冷冻
保护剂。

产品有效期及贮存条件
产品有效期见标签。

避光储存于+2 ℃～+8 ℃。

FreezeKit™ Cleave在包装瓶标签上和该生产批号的质检
分析报告上显示的有效期内是稳定的。

在初次打开瓶盖后的最多两周内可继续使用，使用无
菌操作技术兵减少在冰箱外的时间。在培养液瓶上记
录开瓶的日期。初次打开瓶盖后超过两周内应弃去剩
余的培养液。

使用方法
只有经过培训的工作人员才可以进行冷冻保存操作。按
照建议的温度和时间进行操作非常重要。

确认患者身份，并在开始操作前，准备完善所有纸
质文件。

在培养皿及麦管上标记患者身份，分别吸取适量（0.5-
1.0 mL）平衡液ES和冷冻液FS至各自培养皿。平衡至
室温。在转移胚胎时尽量减少携带溶液的体积，以避免
对溶液稀释。

将准备冷冻的胚胎置于平衡液ES中并适当冲洗。胚胎可
在平衡液ES中放置10分钟。

转移胚胎至冷冻液FS中，放置10分钟。在胚胎转移到冷
冻液FS中后马上就可以开始加载准备好的麦管。在冷冻
液FS中放置时间总计应为10分钟。根据生产厂家的指导
说明加载麦管。

室温下将麦管置于冷冻仪并启动冷冻程序。

采用以下冷冻程序：

•	  -2 ℃/min冷冻麦管至-6 ℃

•	  保持-6 ℃并在2分钟后手动植冰。将麦管在-6 ℃放置
时间总计为10分钟。切勿在靠近胚胎的位置植冰

•	  -0.3 ℃/min冷冻麦管至-30 ℃

•	  -50 ℃/min冷冻麦管至-150 ℃

•	  立即将麦管投入到液氮中并在-196 ℃保存

规格
 经无菌过滤	 SAL 10-3

鼠胚试验(1-细胞鼠胚)

[96小时内扩张囊胚%]	 ≥ 80 

细菌内毒素(LAL检测) 
[EU/mL]	 < 0.5

经pH测试

经渗透压测试

每个批号的质检分析报告随货提供。

注意事项
如果发现瓶子的完整性受损，请丢弃该产品。如果发现
产品浑浊请不要使用。

FreezeKit™ Cleave含有人血清白蛋白和庆大霉素。

注意：所有的血液制品均应视为含潜在感染因素。产品
生产原材料经过HIV、HBc、HCV及I型/II型HTLV抗体检
测均为阴性，对HbsAg、HCV RNA及HIV-1 RNA及梅毒
均非阳性。已知的测验方法并不能保证人血源制品不含
任何感染因素。

Vitrolife建议您在使用本产品时，严格执行无菌操作
技术。

关于使用IVF培养液产品，包括Vitrolife的IVF培养液产
品，在生殖毒性和发育毒性上的风险还没有论断。

本产品不能作为注射用剂使用。
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 CE标识 (Conformité Européen)

EUROPE
EN: Indication for use
Solutions for freezing of pronuclear oocytes and 
cleavage-stage embryos.

Product Description
SUPPLEMENTED WITH HSA 

FreezeKit™ Cleave contains two solutions for freezing of 
pronuclear oocytes and cleavage- stage embryos. The 
solutions consist of MOPS buffered solution containing 
gentamicin as an antibacterial agent and human serum 
albumin.

Equilibration solution, ES, contains no cryoprotectants.

Freezing solution, FS, contains 1,2 - propanediol and 
sucrose as cryoprotectants for dehydration of cells.

Storage instructions and stability
Store dark at +2 to +8 °C.

FreezeKit™ Cleave is stable until the expiry date shown 
on the bottle labels and the LOT specific Certificate of 
Analysis. 

Media bottles can be used for up to two weeks after first 
opening, use aseptic technique and minimize the time 
outside the refrigerator. Record opening date on the 
bottle. Discard excess media no later than two weeks 
after first opening.

Directions for use
Cryopreservation may only be performed by staff 
trained in cryopreservation procedures. Adhering to 
recommended temperatures and time frames are 
important.

Check patient´s identity and prepare all paperwork 
before you start the procedure. 
Label dishes and straws, pipette appropriate volumes 
(0.5-1.0 ml) of ES and FS into respective dishes. 
Equilibrate to room temperature. To avoid dilution, 
always transfer the embryos in a minimum amount of 
solution. 

Place the embryos selected for freezing in ES and rinse 
properly. The embryos can stay in ES for 10 minutes.

Transfer the embryos into the FS and expose for 10 
minutes. Loading of the prepared straws can start 
immediately after the embryos have been transferred to 
FS. The total exposure time for the embryos to the FS 
should be 10 minutes. Load the straws in accordance 
with manufacturer´s recommendation.

Place the straws in the freezing machine at room 

temperature and initiate the freezing program.

�Use the following freezing program:

•	 Cool the straw at a rate of –2.0°C/min to –6.0°C

•	� Hold at –6.0°C and manually seed after 2 minutes. 
Keep the straw at –6.0°C for a total time of 10 
minutes. Do not seed close to the embryo

•	 Cool the straw at a rate of –0.3°C/min to –30°C 

•	 Cool the straw at a rate of -50°C/min to –150°C 

•	� Plunge the straw into liquid nitrogen and arrange for 
storage at -196°C

Specifications
Aseptically filtered	 SAL 10-3

Mouse Embryo Assay (1-cell) 
[% expanded blastocyst within 96 hours] 	 ≥ 80 

Bacterial endotoxins (LAL assay) 
[EU/mL]	 < 0.5

pH tested

Osmolality tested

LOT-specific test results are available on the Certificate 
of Analysis provided with each delivery. 

Precautions
Discard product if bottle integrity is compromised. Do not 
use FreezeKit™ Cleave if it appears cloudy.

FreezeKit™ Cleave contains gentamicin and human 
serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as 
potentially infectious. Source material from which this 
product was derived was found negative when tested 
for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and 
non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and 
syphilis. No known test methods can offer assurance 
that products derived from human blood will not transmit 
infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends 
that media should be opened and used only with aseptic 
technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental 
toxicity for IVF media, including Vitrolife´s IVF media, 
have not been determined and are uncertain. 

Not for injection.

BG: Показания за употреба
Разтвор за замразяване на пронуклеарни ооцити и 
ембриони в стадий на делене.

Описание на продукта
ДОБАВКА – HSA 

FreezeKit™ Cleave съдържа два разтвора за 
замразяване на пронуклеарни ооцити и ембриони 
в стадий на делене. Разтворите се състоят от 
буфериран с MOPS разтвор, съдържащ гентамицин 
като антибактериално средство и човешки серумен 
албумин.

Еквилибриращ разтвор, ES, който не съдържа 
криопротектанти.

Замразяващ разтвор, FS, който съдържа 
1,2-пропандиол и захароза като криопротектанти за 
дехидратация на клетките.

Инструкции за съхранение и стабилност
Да се съхранява на тъмно при температура от+2 
до +8 °C.

FreezeKit™ Cleave е стабилен до изтичане на срока 
на годност, обозначен върху етикета на опаковката и 
на специфичния за партидата Сертификат от анализ. 

Бутилките със среда могат да бъдат използвани до 
две седмици след първото отваряне. Използвайте 
асептична техника и сведете до минимум времето 
на престой извън хладилника. Запишете датата 
на отваряне на бутилката. Изхвърлете излишното 
количество среда не по-късно от две седмици след 
първото отваряне.

Указания за употреба
Криопрезервация може да се извършва 
само от персонал, обучен за процедурите 
по криопрезервация. Важно е да се спазват 
препоръчителните температури и времеви рамки.

Проверете идентификацията на пациента и 
подгответе цялата писмена работа преди да 
започнете процедурата. 
Надпишете плаките и сламките, отпипетирайте 
съответните обеми (0,5-1,0 ml) от ES и от FS 
съответните плаки. Еквилибрирайте до стайна 
температура. За да се избегне разреждане, 
трансферът на ембриони трябва винаги да става в 
минимален обем от разтвора. 

Поставете избраните за замразяване ембриони в ES 
и ги промийте по подходящ начин. Ембрионите могат 
да престоят в ES за 10 минути.

Осъществете трансфер на ембриони във FS и 10 
минутна експозиция. Зареждането на подготвените 
сламки може да започне веднага след трансфера на 
ембрионите във FS. Общото време за експозиция 
на ембрионите на FS трябва да бъде 10 минути. 
Заредете сламките в съответствие с препоръките на 
производителя.

Поставете сламките в апарата за замразяване при 
стайна температура и стартирайте програмата за 
замразяване.

�Използвайте следната програма за замразяване:

•	 Охладете сламката със скорост –2,0°C/min до 
–6,0°C

•	� Оставете я на –6,0°C и ръчно поставете след 
2 минути. Оставете сламката при –6,0°C в 
продължение на общо 10 минути. Не докосвайте 
сламката близо до ембриона

•	 Охладете сламката със скорост -0,3°C/min до 
-30°C 

•	 Охладете сламката със скорост -50°C/min до 
-150°C 

•	� Потопете сламката в течен азот и осигурете 
съхранението й при -196°C.

Спецификации
Асептично филтрирана	 SAL 10-3

Тествана на миши ембриони (1-клет.) 
[% експандирани бластоцисти до 96 часа] 	 ≥ 80 

Бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат 
тест (LAL)) 
[EU/mL]	 < 0,5

Тествано pH

Тестван осмолалитет

Конкретните резултати от тестовете за всяка партида 
могат да бъдат намерени в Сертификата за анализ, 
предоставен с всяка доставка. 

Предпазни мерки
Изхвърлете продукта, ако целостта на бутилката е 
нарушена. Не използвайте FreezeKit™ Cleave при 
видимо наличие на мътност.

FreezeKit™ Cleave съдържа гентамицин и човешки 
серумен албумин.

Внимание: Всички кръвни продукти трябва да бъдат 
третирани като потенциално заразни. Установено 
е, че изходният материал, от който е получен този 
продукт, е отрицателен при тестване за наличие 
на антитела срещу HIV (човешки имунодефицитен 
вирус (ХИВ)), HBc (антиген на хепатит B), HCV 
(вирус на хепатит C) и HTLV I/II (човешки Т-клетъчен 
лимфотропен вирус) и не е реактивен за HbsAg 
(хепатит В-повърхностен антиген, наричан още 
„австралийски антиген“), HCV RNA (РНК на 
вируса на хепатит С), HIV-1 RNA (РНК на човешки 
имунодефицитен вирус (ХИВ) тип 1) и сифилис. 
Никой известен метод за тестване не може да даде 
гаранция, че продуктите, получени от човешка кръв, 
няма да пренесат заразни агенти.

С цел да се избегне замърсяване, Vitrolife силно 
препоръчва средата да се отваря и използва само с 
асептична техника.

Рисковете от репродуктивна токсичност и токсичност 
на развитието за среди за ин витро оплождане (IVF), 
включително IVF среди на Vitrolife, не са определени 
и не са ясни. 

Не е предназначен за инжектиране.

CS: Indikace k použití
Roztoky pro zmrazování oocytů ve stádiu prvojader a 
embryí ve stádiu rýhování.

Popis produktu
SUPLEMENTOVÁNO LIDSKÝM SÉROVÝM 
ALBUMINEM (HSA) 

FreezeKit™ Cleave obsahuje dva roztoky pro 
zmrazování oocytů ve stádiu prvojader a embryí 
ve stádiu rýhování. Roztoky obsahují MOPS pufr, 
gentamicin, který působí jako antibakteriální přípravek, a 
lidský sérový albumin.

Ekvilibrační roztok Equilibration solution, ES, 
neobsahuje žádná ochranná média.

Zmrazovací roztok, Freezing solution (FS), obsahuje 
kryoprotektiva 1,2-propandiol a sacharózu, která má na 
buňky dehydratační účinek.

Pokyny pro uchovávání a stabilita
Uchovávejte v temnu při teplotě od +2 do +8 °C.

FreezeKit™ Cleave je stabilní do data použitelnosti 
uvedeného na štítku lékovky a v certifikátu analýzy pro 
jednotlivé šarže. 

Lékovky s přípravkem lze používat po dobu až dvou 
týdnů po prvním otevření. Používejte aseptické 
postupy a minimalizujte dobu, po kterou je přípravek 
mimo chladničku. Označte lékovku datem otevření. 
Zlikvidujte zbytek přípravku nejpozději dva týdny po 
prvním otevření.

Pokyny pro použití
Kryokonzervaci mohou provádět pouze pracovníci 
zaškolení v postupech kryokonzervace. Důležité je 
dodržování doporučených teplot a časových rámců.

Zkontrolujte identitu pacientky a připravte veškerou 
dokumentaci před zahájením zákroku. 
Označte destičky a pejety, napipetujte příslušné 
objemy (0,5 - 1,0 ml) ES a FS do příslušných destiček. 
Ekvilibrujte při pokojové teplotě. Zabraňte zředění a vždy 
přenášejte embrya s minimálním množstvím roztoku. 

Umístěte embrya určená pro zmrazení do ES a důkladně 
opláchněte. Embrya mohou zůstat v roztoku ES po 
dobu 10 minut.

Přemístěte embrya do roztoku FS a ponechte je zde 
po dobu 10 minut. Plnění připravených pejet může 
začít ihned poté, jakmile jsou embrya přenesena do 
FS. Celková expoziční doba embryí v roztoku FS 
nesmí překročit 10 minut. Naplňte pejety v souladu s 
doporučeními výrobce.

Umístěte pejety do mrazicího boxu při pokojové teplotě a 
spusťte zmrazovací program.

�Použijte následující zmrazovací program:

•	� Ochlazujte pejetu rychlostí -2,0 °C/min až na teplotu 
-6,0 °C

•	� Udržujte teplotu na hodnotě –6,0 °C a po 2 minutách 
proveďte manuální seeding. Udržujte pejetu 
na teplotě –6,0 °C po celkovou dobu 10 minut. 
Neprovádějte seeding v blízkosti embrya.

•	� Ochlazujte pejetu rychlostí -0,3 °C/min až na teplotu 
-30 °C 

•	� Ochlazujte pejetu rychlostí -50 °C/min až na teplotu 
-150 °C 

•	� Ponořte pejetu do kapalného dusíku a uchovávejte 
při teplotě -196 °C

Specifikace
Filtrováno sterilním způsobem	 SAL 10-3

Test na myších embryích (1buňkový)  
[% expandovaných blastocyst do 96 hodin]	 ≥ 80 

Bakteriální endotoxiny (LAL test)  
[EU/ml]	 < 0,5

pH testováno

Osmolalita testována

Výsledky testů pro jednotlivé šarže najdete v certifikátu 
analýzy, který je součástí každé dodávky. 

Preventivní opatření
Produkt zlikvidujte, došlo-li k porušení celistvosti lékovky. 
Nepoužívejte přípravek FreezeKit™ Cleave, máte-li 
pocit, že je zakalený.

Přípravek FreezeKit™ Cleave obsahuje gentamicin a 
lidský sérový albumin.

Upozornění: Se všemi krevními produkty musí být 
nakládáno jako s potenciálně infekčními. Zdrojový 
materiál, z něhož je tento produkt vyroben, byl negativní 
podle testů na protilátky proti HIV, HBc, HCV, a HTLV I/
II a bez reakce na protilátky proti HbsAg, HCV RNA a 
HIV-1 RNA a syfilis. Žádné známé testovací postupy 
nemohou zajistit, že produkty vyrobené z lidské krve 
nezpůsobí přenos infekcí.

Pro vyloučení kontaminace Vitrolife důrazně doporučuje, 
aby se přípravky otevíraly a používaly pouze pomocí 
aseptického postupu.

Rizika reprodukční toxicity a vývojové toxicity u přípravků 
pro in vitro fertilizaci (IVF), včetně IVF přípravků 
společnosti Vitrolife, nebyla stanovena a nejsou známa. 

Není určeno pro injekční podávání.

DA: Indikation for brug
Opløsninger til nedfrysning af pronukleare oocytter og 
embryoner på celledelingsstadiet.

Produktbeskrivelse
TILFØRT HSA 

FreezeKit™ Cleave indeholder to opløsninger til 
nedfrysning af pronukleare oocytter og embryoner 
på celledelingsstadiet. Opløsningerne består af en 
MOPS-bufret opløsning, der indeholder gentamicin som 
antibakterielt middel og humant serum albumin.

Ækvilibreringsopløsningen, ES (Equilibration Solution), 
indeholder ingen cryo-beskyttelsesmidler.

Nedfrysningsopløsningen, FS (Freezing Solution), 
indeholder 1,2-propandiol og sakkarose som cryo-
beskyttelsesmiddel mod dehydrering af cellerne.

Opbevaringsinstrukser og stabilitet
Opbevares mørkt ved +2 til +8 °C.

FreezeKit™ Cleave kan holde sig indtil udløbsdatoen, 
der fremgår af flaskeetiketterne og det LOT-specifikke 
analysecertifikat. 

Medieflasker kan anvendes i op til to uger efter første 
åbning. Anvend aseptisk teknik og minimer den 
tid, mediet befinder sig uden for køleskabet. Notér 
åbningsdatoen på flasken. Kassér overskydende medie 
senest to uger efter første åbning.

Brugsanvisning
Cryopræservering må kun udføres af personale, der 
er uddannet i procedurer for cryopræservering. Det 
er vigtigt at overholde de anbefalede temperaturer og 
tidsangivelser.

Kontrollér patientens identitet, og forbered alle papirer, 
før proceduren påbegyndes. 
Sæt mærkater på skåle og strå, og fyld passende 
mængder (0,5-1,0 ml) ES og FS i de respektive skåle 
ved hjælp af en pipette. Ækvilibrer til stuetemperatur. 
Overfør altid embryonerne i så lille en portion af 
opløsningen som muligt for at undgå fortynding. 

Anbring de embryoner, der skal nedfryses, i ES, og skyl 
dem grundigt. Embryonerne må ligge i ES i 10 minutter.

Overfør embryonerne til FS, og lad dem ligge i 10 
minutter. Fyldning af de forberedte strå kan påbegyndes 
umiddelbart efter, at embryonerne er overført til FS. Den 
samlede eksponeringstid for embryonerne i FS skal 
være 10 minutter. Fyld stråene i henhold til producentens 
anbefalinger.

Anbring stråene i frysemaskinen ved stuetemperatur, og 
start nedfrysningsprogrammet.

�Anvend følgende nedfrysningsprogram:

•	� Nedkøl strået med en hastighed på -2,0 °C/min til 
-6,0 °C.

•	� Hold strået på -6,0 °C, og foretag manuel seeding 
efter 2 minutter. Hold strået på -6,0 °C i i alt 10 
minutter. Undgå at seede strået tæt på embryonet.

•	� Nedkøl strået med en hastighed på -0,3 °C/min til -30 
°C. 

•	� Nedkøl strået med en hastighed på -50 °C/min til 
-150 °C. 

•	� Anbring strået i flydende nitrogen, og opbevar det 
ved -196 °C.

Specifikationer
Aseptisk filtreret	 SAL 10-3

Analyse af museembryoner (1-cellede) 
[% expanderet blastocyst indenfor  96 timer] 	 ≥ 80 

Bakterielle endotoksiner (LAL-analyse) 
[EU/mL]	 < 0,5

pH testet

Osmolalitets testet

LOT-specifikke testresultater fremgår af 
analysecertifikatet, der medfølger ved hver levering. 

Forholdsregler
Kassér produktet, hvis flaskens integritet er 
kompromitteret. Anvend ikke FreezeKit™ Cleave, hvis 
det er uklart.

FreezeKit™ Cleave indeholder gentamicin og humant 
serum albumin.

Vigtigt! Alle blodprodukter skal behandles som potentielt 
smittefarlige. Det kildemateriale, som dette produkt er 
fremstillet af, blev testet negativt for antistoffer mod 
HIV, HBc, HCV og HTLV I/II samt ikke-reaktivt over 
for HbsAg, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis. Der 
findes ingen kendte testmetoder, der kan garantere, at 
produkter fremstillet af humant blod ikke kan overføre 
smitstoffer.

For at undgå kontaminering anbefaler Vitrolife på det 
kraftigste, at mediet kun åbnes og anvendes ved hjælp 
af aseptisk teknik.

Risikoen for reproduktionstoksicitet og 
udviklingstoksicitet for IVF-medier, herunder Vitrolifes 
IVF-medier, er ikke blevet fastlagt og er ukendt. 

Ikke beregnet til injektion.

DE: Anwendungshinweise
Lösungen zum Einfrieren von Eizellen im Pronucleus-
Stadium und Embryonen im Cleavage-Stadium.

Produktbeschreibung
SUPPLEMENTIERT MIT HSA 

FreezeKit™ Cleave enthält 2 Lösungen zum Einfrieren 
von Eizellen im Pronucleus-Stadium und Embryonen 
im Cleavage-Stadium. Die Lösungen bestehen aus 
einem MOPS-gepufferten Medium mit Gentamicin als 
Antibiotikum und humanem Serum-Albumin.

Die Equilibrierungslösung ES enthält keine 
Kryoprotektoren.

Die Einfrierlösung FS enthält 1,2-Propanediol 
und Saccharose als Kryoprotektoren für die 
Zelldehydrierung.

Lagerung und Haltbarkeit
Vor Licht geschützt bei +2 bis +8 °C lagern.

FreezeKit™ Cleave ist bis zum auf den 
Verpackungsetiketten und im Analysezertifikat der 
Charge angegebenen Verfallsdatum haltbar. 

Nach Öffnung der Flaschen sind die darin enthaltenen 
Medien zwei Wochen haltbar. Flaschen aseptisch öffnen 
und nur möglichst kurz außerhalb des Kühlschranks 
aufbewahren. Öffnungsdatum auf der Flasche notieren. 
Nicht mehr benötigte Medien spätestens zwei Wochen 
nach dem ersten Öffnen entsorgen.

Anwendung
Die Kryokonservierung darf nur von Personal 
durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet ist. 
Die angegebenen Temperaturen und Zeiten müssen 
eingehalten werden.

Überprüfen Sie die Identität des Patienten und erledigen 
Sie die erforderliche Dokumentation, bevor Sie den 
Prozess beginnen. 
Beschriften Sie die Schalen und Röhrchen und 
pipettieren Sie die erforderlichen Mengen ES und 
FS (0,5 - 1,0 ml) in die Schalen. Equilibrieren Sie die 
Lösungen auf Raumtemperatur. Die Embryonen sind 
immer in einer möglichst geringen Lösungsmenge zu 
transferieren, damit ein Verdünnen vermieden wird. 

Geben Sie die einzufrierenden Embryonen in die ES 
und spülen Sie ausreichend. Die Embryonen können 10 
Minuten in der ES bleiben.

Transferieren Sie die Embryonen in die FS und lassen 
Sie sie 10 Minuten  in der Lösung. Die Aufnahme in 
die vorbereiteten Röhrchen kann sofort nach dem 
Embryonentransfer in ie FS beginnen. Die Verweildauer 
der Embryonen in der FS sollte 10 Minuten betragen. 
Führen Sie die Aufnahme in die Röhrchen entsprechend 
der Herstelleranweisung durch.

Geben Sie die Röhrchen bei Raumtemperatur in die 
Gefrierkammer und starten Sie das Gefrierprogramm.

Verwenden Sie folgendes Gefrierprogramm:

•	 Röhrchen mit -2,0 °C/min auf -6,0 °C abkühlen.

•	� Temperatur von -6,0 °C halten und nach 2 Minuten 
manuell kristallisieren. Röhrchen bei -6,0 °C für 
insgesamt 10 Minuten halten. Keine Kristallisierung 
in der Nähe der Embryonen!

•	 Röhrchen mit -0,3 °C/min auf -30 °C abkühlen. 

•	 Röhrchen mit -50 °C/min auf -150 °C abkühlen. 

•	� Röhrchen in flüssigen Stickstoff tauchen und bei -196 
°C lagern.

Produktdaten
Aseptisch filtriert	 SAL 10-3

Mouse Embryo Assay (1 cell) 
[% expandierte Blastozysten zum Zeitpunkt 96 Stunden] 	
	 ≥ 80 

Bakterielle Endotoxine (LAL-Test) 
[EU/ml]	 < 0,5

pH getestet

Osmolalität getestet

Chargen-spezifische Testergebnisse finden Sie auf dem 
Analysezertifikat, das jeder Lieferung beiliegt. 

Vorsichtsmaßnahmen
Entsorgen Sie das Produkt wenn die Flasche beschädigt 
ist. Verwenden Sie FreezeKit™ Cleave nicht, wenn es 
trübe erscheint.

FreezeKit™ Cleave enthält Gentamicin und humanes 
Serum-Albumin.

Hinweis: Alle Blutprodukte sind grundsätzlich als 
potenziell infektiös anzusehen. Das Quellmaterial, dem 
dieses Produkt entnommen wurde, wurde negativ auf 
HIV-, HBc-, HCV- und HTLV-I/II-Antikörper getestet 
und war nicht reaktiv auf HbsAg, HCV RNA und HIV-1 
RNA sowie auf Syphilis. Keine derzeit bekannten 
Testverfahren können die Sicherheit bieten, dass 
aus menschlichem Blut gewonnene Produkte keine 
Infektionserreger übertragen.

Um Verunreinigungen zu verhindern, dürfen die 
Medienbehälter nur unter Anwendung aseptischer 
Techniken geöffnet und verwendet werden.

Das Toxizitätsrisiko, das IVF-Medien (inklusive der 
IVF-Medien von Vitrolife) für die Reproduktion und 
Entwicklung darstellen, wurde nicht bestimmt und ist 
unbekannt. 

Nicht zur Injektion bestimmt.

EL: Ενδείξεις χρήσης
Διαλύματα για την κατάψυξη γονιμοποιημένων 
ωοκυττάρων στο στάδιο των προπυρήνων και εμβρύων 
στα στάδια της αυλάκωσης.

Περιγραφή του προϊόντος
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ HSA 

Το FreezeKit™ Cleave περιέχει δύο διαλύματα για την 
κατάψυξη γονιμοποιημένων ωοκυττάρων στο στάδιο των 
προπυρήνων και εμβρύων στα στάδια της αυλάκωσης. 
Τα διαλύματα αποτελούνται από ρυθμιστικό διάλυμα 
MOPS που περιέχει γενταμυκίνη ως αντιβακτηριακό 
παράγοντα και ανθρώπινη αλβουμίνη ορού.

Ως διάλυμα εξισορρόπησης, ES, δεν περιέχει 
κρυοπροστατευτικά.

Το διάλυμα κατάψυξης, FS, περιέχει 1,2-προπανοδιόλη 
και σακχαρόζη ως κρυοπροστατευτικά για την 
αφυδάτωση των κυττάρων.

Οδηγίες φύλαξης και σταθερότητα
Να φυλάσσεται στο σκοτάδι σε θερμοκρασίες από +2 
έως +8°C.

Το FreezeKit™ Cleave είναι σταθερό μέχρι την 
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες 
των φιαλιδίων και στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης της 
συγκεκριμένης παρτίδας. 

Οι φιάλες μέσων μπορεί να χρησιμοποιούνται για 
διάστημα έως δύο εβδομάδων από το πρώτο άνοιγμα. 
Να εφαρμόζεται τεχνική άσηπτου χειρισμού και να 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτός ψυγείου. Καταγράψτε 
την ημερομηνία ανοίγματος στη φιάλη. Απορρίψτε 
το υπόλοιπο μέσο το πολύ δύο εβδομάδες μετά την 
πρώτη χρήση.

Οδηγίες χρήσης
Η κρυοσυντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο 
από προσωπικό εκπαιδευμένο σε διαδικασίες 
κρυοσυντήρησης. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι 
συνιστώμενες θερμοκρασίες και τα συνιστώμενα χρονικά 
πλαίσια.

Επιβεβαιώστε την ταυτότητα της ασθενούς και 
συμπληρώστε όλα τα έντυπα πριν ξεκινήσετε τη 
διαδικασία. 
Σημάνετε τρυβλία και παγιέτες, μεταφέρετε με πιπέτα 
τους κατάλληλους όγκους (0,5-1,0 ml) ES και FS στα 
αντίστοιχα τρυβλία. Εξισορροπήστε σε θερμοκρασία 
δωματίου. Για να αποφύγετε την αραίωση, μεταφέρετε 
πάντοτε τα έμβρυα σε ελάχιστη ποσότητα διαλύματος. 

Τοποθετήστε τα έμβρυα που επιλέξατε για κατάψυξη 
σε ES και εκπλύνετε καλά. Τα έμβρυα μπορούν να 
παραμείνουν σε ES για 10 λεπτά.

Μεταφέρετε τα έμβρυα σε FS και εκθέστε τα για 
10 λεπτά. Η αναρρόφηση των εμβρύων στις 
προετοιμασμένες παγιέτες μπορεί να αρχίσει αμέσως 
μετά τη μεταφορά των εμβρύων στο FS. Ο συνολικός 
χρόνος έκθεσης των εμβρύων στο FS πρέπει να είναι 10 
λεπτά. Αναρροφήστε τα έμβρυα στις παγιέτες σύμφωνα 
με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Τοποθετήστε τις παγιέτες στη συσκευή κατάψυξης σε 
θερμοκρασία δωματίου και εκκινήστε το πρόγραμμα 
κατάψυξης.

�Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο πρόγραμμα κατάψυξης:

•	 Ψύξτε την παγιέτα με ρυθμό –2.0°Cmin έως τους 
–6.0°C

•	� Διατηρήστε τη θερμοκρασία στους –6,0°C και 
ενσπείρετε τον κρύσταλλο χειρωνακτικά ύστερα από 
2 λεπτά. Διατηρήστε την παγιέτα στους –6.0°C για 
10 λεπτά συνολικά. Μην ενσπείρετε τον κρύσταλλο 
κοντά στο έμβρυο

•	 Ψύξτε την παγιέτα με ρυθμό –0.3°C/min έως τους 
–30°C 

•	 Ψύξτε την παγιέτα με ρυθμό -50°C/min έως τους 
–150°C 

•	� Εμβαπτίστε τις παγιέτες σε υγρό άζωτο και 
διευθετήστε την αποθήκευσή τους στους -196°C

Προδιαγραφές
Φιλτραρισμένο σε συνθήκες ασηψίας 	                    SAL 10-3

Δοκιμή σε έμβρυα ποντικού (1 κύτταρο) 
[% διεσταλμένων βλαστοκύστεων εντός 96 ωρών] 	≥ 80 

Βακτηριακές ενδοτοξίνες (δοκιμή LAL) 
[EU/mL]	 < 0,5

Έχει υποβληθεί σε έλεγχο pH

Έχει υποβληθεί σε έλεγχο ωσμωτικότητας

Τα αποτελέσματα των δοκιμών για την κάθε παρτίδα 
είναι διαθέσιμα στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης που 
συνοδεύει κάθε παραλαβή. 

Προφυλάξεις
Απορρίψτε το προϊόν εάν υπάρχει φθορά στη φιάλη. Μη 
χρησιμοποιείτε το FreezeKit™ Cleave αν είναι θολό.

Το FreezeKit™ Cleave περιέχει γενταμυκίνη και 
ανθρώπινη αλβουμίνη ορού.

Προσοχή: Όλα τα προϊόντα αίματος θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως δυνητικώς μολυσματικά. Το 
αρχικό υλικό από το οποίο προήλθε αυτό το προϊόν 
βρέθηκε αρνητικό σε δοκιμές για αντισώματα έναντι 
των HIV, HBc, HCV και HTLV I/II και δεν εμφάνισε 
αντίδραση για τα HbsAg, HCV RNA και HIV-1 RNA και 
τη σύφιλη. Δεν υπάρχουν γνωστές μέθοδοι δοκιμών 
που να εξασφαλίζουν ότι προϊόντα προερχόμενα από 
ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς 
παράγοντες.

Για την αποφυγή επιμόλυνσης, η Vitrolife συστήνει το 
άνοιγμα και η χρήση των μέσων να γίνεται αποκλειστικά 
με τεχνικές άσηπτου χειρισμού.

Ο κίνδυνος αναπαραγωγικής τοξικότητας και 
αναπτυξιακής τοξικότητας για τα μέσα εξωσωματικής 
γονιμοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων της 
Vitrolife, δεν έχουν καθοριστεί και είναι αβέβαιοι. 

Δεν προορίζεται για έγχυση.

ES: Instrucciones de uso
Soluciones para congelar ovocitos pronucleares y 
embriones en estadio de división.

Descripción del producto
ENRIQUECIDO CON HSA 

Freeze Kit™ Cleave contiene dos soluciones para 
congelar ovocitos pronucleares y embriones en estadio 
de división. Las soluciones consisten en una solución 
tamponada con MOPS que contiene gentamicina como 
fármaco antibacteriano y albúmina sérica humana.

La solución para equilibrado, ES, no contiene 
crioprotectores.

La solución para congelación, FS, contiene 
1,2-propanediol y sacarosa como crioprotectores para 
deshidratación de células.

Instrucciones de conservación y 
estabilidad
Conservar en un lugar oscuro de +2 a +8 ºC.

FreezeKit™ Cleave es estable hasta la fecha de 
caducidad que aparece en las etiquetas del frasco y el 
certificado de análisis del LOT correspondiente. 

Los frascos con medio pueden utilizarse hasta dos 
semanas después de que se abrieron por primera vez, 
usar con técnica aséptica y reducir al mínimo el tiempo 
fuera del refrigerador. Escribir la fecha de apertura en 
el frasco. Desechar el exceso de medio a más tardar 
dos semanas después de que se abrió el frasco por 
primera vez.

Instrucciones de uso
La criopreservación sólo pueden realizarla los 
profesionales formados en procedimientos de 
criopreservación. Es importante seguir las temperaturas 
y los períodos de tiempo recomendados. 

Verificar la identidad de la paciente y preparar todo la 
documentación antes de empezar el procedimiento. 
Rotular las placas y las pajillas, verter con una pipeta 
los volúmenes correctos (0,5-1,0 ml) de ES y FS en 
las placas correspondientes. Equilibrar a temperatura 
ambiente. Para evitar la dilución, transferir siempre los 
embriones en una cantidad mínima de solución. 

Colocar los embriones seleccionados para congelación 
en ES y enjuagarlos correctamente. Los embriones 
pueden permanecer en ES durante 10 minutos.

Transferir los embriones a FS y exponerlos durante 
10 minutos. La carga de las pajillas preparadas puede 
empezar inmediatamente después de que se han 
transferido los embriones a FS. El tiempo de exposición 
total para los embriones a FS debe ser de 10 minutos. 
Cargar las pajillas de acuerdo con la recomendación 
del fabricante.

Colocar las pajillas en la cámara de congelación 
a temperatura ambiente e iniciar el programa de 
congelación.

Usar el programa de congelación siguiente:

•	� Enfriar la pajilla con una velocidad de -2,0 °C/min. a 
-6,0 °C

•	� Retener en -6,0 °C e inducir manualmente la 
cristalización de la pajilla después de 2 minutos. 
Mantener la pajilla a -6,0 °C durante un tiempo total 
de 10 minutos. No inducir la cristalización de la pajilla 
cerca del embrión.

•	� Enfriar la pajilla con una velocidad de -0,3 °C/min. a 
-30°C 

•	� Enfriar la pajilla con una velocidad de -50°C/min.  
a -150°C 

•	� Sumergirla dentro del nitrógeno líquido y preparar su 
almacenamiento a -196 °C.

Especificaciones
Filtrado asépticamente	 SAL 10-3

Ensayo en embrión de ratón (1 célula) 
[% blastocistos expandido a las 96 horas] 	 ≥ 80

Endotoxinas bacterianas (ensayo LAL) 
[UE/mL]	 < 0,5

pH probado

Osmolalidad probada

Los resultados de los ensayos de cada LOT aparecen en el 
certificado de análisis suministrado con cada entrega. 

Precauciones
Descartar el producto si se ha comprometido la 
integridad de la botella. No usar FreezeKit™ Cleave si 
tiene aspecto turbio.

FreezeKit™ Cleave contiene gentamicina y albúmina 
sérica humana.

Atención: Todos los productos hemoderivados deben ser 
tratados como potencialmente infecciosos. El material 
original del que deriva este producto se mostró negativo 
en los ensayos de anticuerpos frente a VIH, HBc, VHC 
y HTLV I/II, y no reactivo frente a HbsAg, ARN de VHC, 
ARN de VIH-1 y sífilis. Ningún método de ensayo 
conocido puede garantizar que los productos derivados 
de la sangre humana no transmitan agentes infecciosos.

Para evitar la contaminación, Vitrolife recomienda 
firmemente que los medios se abran y utilicen solamente 
con técnica aséptica.

Los riesgos de toxicidad para la reproducción y el 
desarrollo que conllevan los medios de FIV, incluidos los 
de Vitrolife, no se han determinado y son inciertos. 

No inyectable.

ET: Kasutamisjuhised
Lahused pronukleuse staadiumis munarakkude ja 
jagunemisstaadiumis embrüote külmutamiseks.

Toote kirjeldus
LISATUD HSA-D 

FreezeKit™ Cleave sisaldab kahte lahust pronukleus 
staadiumis munarakkude ja jagunemisstaadiumis 
embrüote külmutamiseks. Lahused koosnevad MOPS-
iga puhverdatud lahusest, mis sisaldab antibakteriaalse 
vahendina gentamütsiini ja inim-päritolu albumiini 
seerumit.

Tasakaalustamislahus ES ei sisalda krüoprotektante.

Külmutuslahus FS sisaldab 1,2-propaandiooli ja sukroosi 
krüoprotektandina rakkude dehüdreerimisel.

Säilitamisjuhised ja stabiilsus
Säilitage valguse eest kaitstuna temperatuuril +2 kuni 
+8°C.

FreezeKit™ Cleave säilitab stabiilsuse pakendil ja 
LOT-spetsiifilises analüüsi sertifikaadis näidatud 
aegumiskuupäevani. 

Lahuste pudeleid saab kasutada kuni kaks nädalat 
pärast avamist. Kasutage aseptilist tehnikat ning 
hoidke võimalikult vähe aega külmikust väljas. Pange 
avamiskuupäev pudelile kirja. Visake üleliigne lahus 
minema hiljemalt kaks nädalat pärast avamist.

Kasutamisjuhised
Krüopreservatsiooni võivad teha ainult 
krüopreservatsiooni protseduurideks vastava väljaõppe 
saanud töötajad. Soovitatavate temperatuuride ja 
aegade järgimine on oluline.

Enne protseduuriga alustamist kontrollige patsiendi 
identiteeti ja vormistage dokumendid. 
Sildistage tassid ja kõrred ning pange vastavatesse 
tassidesse pipetiga sobivad kogused (0,5...1,0 ml) 
ES ja FS lahust. Tasakaalustage toatemperatuuril. 
Lahjenemise vältimiseks siirdage embrüoid alati lahuse 
minimaalses koguses. 

Pange külmutamiseks valitud embrüod ES lahusesse 
ja loputage korralikult. Embrüod võivad ES-i jääda 10 
minutiks.

Viige embrüod lahusesse FS ja hoidke seal 10 minutit. 
Ettevalmistatud kõrte täitmine võib alata kohe pärast 
seda, kui embrüod on viidud FS lahusesse. Embrüode 
FS lahuses viibimise aeg võib olla kuni 10 minutit. Täitke 
kõrred vastavalt tootja soovitusele.

Asetage suletud kõrred külmutusmasinasse 
keskkonnatemperatuuril ja alustage 
külmutusprogrammiga.

�Kasutage järgmist külmutusprogrammi.

•	 Jahutage kõrs kiirusel –2,0 °C/min kuni 
temperatuurini –6,0 °C

•	� Hoidke temperatuuril –6,0 °C ja tekitage käsitsi 
kristalle 2 minuti pärast. Hoidke kõrt temperatuuril 
–6,0 °C kokku 10 minutit. Ärge tekitage kristalle 
embrüote asukoha lähedal.

•	 Jahutage kõrs kiirusel –0,3 °C/min kuni 
temperatuurini –30 °C 

•	 Jahutage kõrs kiirusel –50 °C/min kuni temperatuurini 
–150 °C 

•	� Pistke kõrs vedelasse lämmastikku ja säilitage 
temperatuuril –196 °C

Spetsifikatsioonid
Aseptiliselt filtreeritud	 SAL 10-3

Hiire embrüo proov (1-rakuline) [% arenes  
blastotsüsti staadiumisse 96 tunni jooksul]	 ≥ 80 

Bakteriaalsed endotoksiinid (LAL proov) 
[EU/mL]	 < 0,5

pH-test tehtud

Osmolaalsustest tehtud

LOT-spetsiifilised analüüsitulemused on saadaval iga 
saadetisega kaasasolevas analüüsisertifikaadis. 

Ettevaatusabinõud
Kui pudel on kahjustatud, visake toode ära. Ärge 
kasutage FreezeKit™ Cleave'i, kui see muutub 
häguseks.

FreezeKit™ Cleave sisaldab inim-päritoluga albumiini 
seerumit, insuliini ja penitsilliin G-d.

Ettevaatust! Kõiki veretooteid tuleb käidelda 
potentsiaalselt nakkusohtlikena. Lähtematerjal, millest 
see toode valmistati, leiti olevat negatiivne antikehade 
HIV, HBc, HCV ja HTLV I/II suhtes ning mittereageeriv 
HbsAG, HCV RNA ja HIV-1 RNA ja süüfilise suhtes. 
Ühegi teadaoleva analüüsimeetodi abil ei saa tagada, 
et inimverest saadud tooted ei edasta nakkusohtlikke 
aineid.

Saastumise vältimiseks soovitab Vitrolife lahust avada ja 
kasutada ainul aseptilise tehnikaga.

Reproduktiivse mürgisuse ja areneva mürgisusega 
seotud riske IVF lahustes, sh Vitrolife'i IVF-lahuses, ei 
ole veel kindlaks määratud ning need on teadmata. 

Ei ole mõeldud süstimiseks.

FI: Käyttöaihe
Liuokset esitumavaiheessa olevien munasolujen ja 
jakautumisvaiheessa olevien alkioiden pakastamiseen.

Tuotteen kuvaus
SISÄLTÄÄ HSA:TA 

FreezeKit™ Cleave -sarjassa on kaksi liuosta 
esitumavaiheessa olevien munasolujen ja 
jakautumisvaiheessa olevien alkioiden pakastamista 
varten.  Liuokset on puskuroitu MOPS:llä, ja ne 
sisältävät humaaniseerumin albumiinia ja gentamysiinia 
antibakteerisena aineena.

Tasapainotusliuos (ES) ei sisällä kylmäsuoja-aineita.

Pakastusliuos (FS) sisältää 1,2-propaanidiolia ja 
sukroosia kylmäsuoja-aineina solujen dehydraatiota 
varten.

Säilytysohjeet ja stabiilius
Säilytettävä valolta suojattuna 2–8 °C:ssa.

FreezeKit™ Cleave pysyy käyttökelpoisena 
pakkaukseen merkittyyn ja eräkohtaisen (LOT) 
hyväksymistodistuksen ilmoittamaan viimeiseen 
käyttöpäivään asti. 

Viljelyliuospulloa voi käyttää enintään kahden viikon 
ajan avaamisesta lähtien, kun nestettä käsitellään 
aseptisin menetelmin ja pullot ovat mahdollisimman 
lyhyen aikaa poissa jääkaappisäilytyksestä.  Merkitse 
avauspäivämäärä pulloon.  Hävitä ylijäänyt viljelyliuos 
viimeistään kaksi viikkoa avaamisen jälkeen.

Käyttöohjeet
Pakastamisen saa tehdä vain pakastamistoimenpiteisiin 
koulutettu henkilökunta.  Toimenpiteessä on tärkeää 
noudattaa suositeltuja lämpötiloja ja aikoja.

Tarkista potilaan henkilötiedot ja valmistele kaikki paperit 
ennen toimenpiteen aloittamista. 
Merkitse maljat ja oljet. Pipetoi sitten asianmukaiset 
määrät (0,5–1,0 ml) ES- ja FS-liuoksia vastaaviin 
maljoihin.  Tasapainota huoneenlämpöön.  Siirrä aina 
alkiot mahdollisimman vähäisessä määrässä liuosta 
laimenemisen välttämiseksi. 

Aseta pakastettavaksi valitut alkiot ES-liuokseen ja 
huuhtele ne huolellisesti.  Alkiot voivat olla ES-liuoksessa 
10 minuuttia.

Siirrä alkiot FS-liuokseen ja pidä niitä siinä 10 
minuutin ajan.  Valmistettujen olkien täyttö voidaan 
aloittaa välittömästi sen jälkeen, kun alkiot on 
siirretty FS-liuokseen.  Alkioiden koko altistumisajan 
FS-liuokselle on oltava 10 minuuttia.  Täytä oljet 
valmistajan ohjeiden mukaan.

Aseta oljet pakastuslaitteeseen huoneenlämpötilassa ja 
käynnistä pakastusohjelma.

�Käytettävä pakastusohjelma:

•	 Jäähdytä olkia nopeudella –2,0 °C/min lämpötilaan 
–6,0 °C saakka.

•	� Pysäytä pakastus –6,0 °C:ssa ja kiteytä oljet käsin 2 
minuutin kuluttua.  Pidä olkia –6,0 °C:n lämpötilassa 
yhteensä 10 minuuttia.  Olkia ei saa kiteyttää 
alkioiden läheltä.

•	 Jäähdytä olkia nopeudella –0,3 °C/min lämpötilaan 
–30 °C saakka. 

•	 Jäähdytä olkia nopeudella –50 °C/min lämpötilaan 
–150 °C saakka. 

•	� Upota oljet nestetyppeen ja säilytä –196 ºC:n 
lämpötilassa.

Tuotetiedot
Suodatettu aseptiseksi 	 SAL 10-3

Hiiren alkiotesti: 
[kasvatus  1- soluisesta laajentuvaksi  
blastokystiksi  96 tunnin viljelyssä]	 ≥ 80 % 

Bakteerien endotoksiinit (LAL-koe) 
[EU/ml]	 < 0,5

pH testattu

Osmolaarisuus testattu

Jokainen toimitus sisältää kustakin yksittäisestä erästä 
(LOT) hyväksymistodistuksen. 

Varotoimet
Hävitä tuote, jos pullon eheys on vaarantunut. 
FreezeKit™ Cleave -liuoksia ei saa käyttää, jos ne 
ovat sameita.

FreezeKit™ Cleave sisältää gentamysiinia ja 
humaaniseerumin albumiinia.

Huomio:  Kaikki verestä peräisin olevat tuotteet 
ovat potentiaalisesti infektiivisiä.  Tämän tuotteen 
lähdemateriaali on testattu ja todettu negatiiviseksi 
HIV-, HBc-, HCV- ja HTLV I/II -vasta-aineille sekä 
ei-reaktiiviseksi HbsAg:lle, HCV RNA:lle, HIV-1 RNA:lle 
ja syfilikselle.  Mikään tunnettu testimenetelmä ei 
voi varmistaa, että ihmisen verestä peräisin olevissa 
tuotteissa ei olisi lainkaan infektiivisiä tekijöitä.

Vitrolife suosittelee, että kun liuospullo avataan ja liuosta 
käytetään, noudatetaan aina aseptisia menetelmiä 
kontaminaation välttämiseksi.

IVF-liuoksiin liittyvistä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta 
koskevista riskeistä ei ole saatavissa yksityiskohtaista ja 
kattavaa selvitystä eikä niitä ole arvioitu. Tämä koskee 
myös Vitrolifen IVF-liuoksia. 

Ei saa injisoida.

FR: Indications d'utilisation
Solutions de congélation des ovocytes pronucléus et des 
embryons au stade précoce.

Description du produit
SUPPLÉMENTÉ EN HSA 

FreezeKit™ Cleave contient deux solutions de 
congélation des ovocytes pronucléus et des embryons 
au stade précoce. Les solutions sont constituées d'un 
milieu tamponné au MOPS contenant de la gentamicine 
comme agent antibactérien et de l'albumine sérique 
humaine.

La solution d'équilibrage, SE, ne contient pas de 
cryoprotecteur.

La solution de congélation, SC, contient du 
propanediol-1,2 et du sucrose en tant que 
cryoprotecteurs pour la déshydratation des cellules.

Instructions de stockage et stabilité
À conserver à l'abri de la lumière entre +2 et +8 °C.

FreezeKit™ Cleave reste stable jusqu’à la date de 
péremption indiquée sur les étiquettes des flacons et sur 
le certificat d’analyse spécifique au LOT. 

Les flacons de milieux peuvent être utilisés pendant 
deux semaines après l'ouverture initiale. Utilisez une 
technique aseptique et réduisez au minimum le temps 
que les flacons passent hors du réfrigérateur. Consignez 
la date d'ouverture sur le flacon. Mettez au rebut les 
milieux restants au plus tard deux semaines après 
l'ouverture initiale.

Mode d'emploi
La cryoconservation ne peut être effectuée que par un 
personnel formé aux procédures de cryoconservation. 
Il est important de respecter les températures et durées 
recommandées.

Contrôlez l’identité de la patiente et préparez tous les 
papiers avant de commencer la procédure. 
Étiquetez les boîtes et les paillettes, déposez à l’aide 
de pipettes des volumes appropriés  (0,5-1,0 ml) de SE 
et SC dans les boîtes correspondantes. Équilibrez à 
température ambiante. Pour éviter la dilution, transférez 
toujours les embryons dans une quantité de solution 
minimum. 

Placez les embryons sélectionnés pour la congélation 
dans SE et rincez soigneusement. Les embryons 
peuvent rester dans SE pendant 10 minutes.

Transférez les embryons dans SC et exposez pendant 
10 minutes. Le chargement des paillettes préparées 
peut commencer immédiatement après le transfert des 
embryons dans SC. Le temps d'exposition total pour les 
embryons dans SC doit être de 10 minutes. Chargez 
les paillettes conformément aux recommandations du 
fabricant.

Placez les paillettes dans la machine de congélation à 
température ambiante et démarrez le programme de 
congélation.

Utilisez le programme de congélation suivant :

•	� Refroidissez la paillette à un taux de –2,0 °C/min à 
–6,0 °C.

•	� Maintenez à –6,0 °C et activez manuellement au 
bout de 2 minutes. Maintenez la paillette à –6,0 °C 
pendant une durée totale de 10 minutes. N'activez 
pas les paillettes près des embryons.

•	� Refroidissez la paillette à un taux de –0,3 °C/min à 
–30 °C. 

•	� Refroidissez la paillette à un taux de -50 °C/min à 
–150 °C. 

•	� Plongez la paillette dans l’azote liquide et préparez le 
stockage à -196 °C.

Spécifications
Filtré de manière aseptique	  SAL 10-3

Test sur embryon de souris (une cellule) 
[% de blastocystes expansés après 96 heures]	 ≥ 80

Endotoxines bactériennes (test LAL) 
[EU/mL]	 < 0,5

Test pH

Test d’osmolalité

Les résultats des tests spécifiques au LOT sont indiqués 
sur le certificat d’analyse remis pour chaque livraison. 

Précautions
Jetez le produit si le flacon est endommagé. N’utilisez 
pas FreezeKit™ Cleave s'il a un aspect trouble.

FreezeKit™ Cleave contient de la gentamicine et de  
l'albumine sérique humaine.

Attention : Tous les produits sanguins doivent être 
considérés comme potentiellement infectieux. Le 
matériel d'origine dont ce produit est dérivé s'est avéré 
négatif lors des tests d'anticorps au VIH, à l'HBc, au VHC 
et à l'HTLV I/II, et non réactif pour l'AgHBs, l'ARN du 
VHC, l'ARN du VIH-1 et la syphilis. Aucune méthode de 
test connue ne peut garantir que les produits dérivés du 
sang humain ne transmettront pas d'agents infectieux.

Pour éviter toute contamination, Vitrolife recommande 
vivement d'ouvrir les milieux et de les utiliser uniquement 
avec une technique aseptique.

Les risques de toxicité reproductive et de toxicité de 
développement pour les milieux FIV, y compris pour les 
milieux FIV de Vitrolife, n'ont pas été établis et restent 
incertains. 

Ne pas utiliser en injection.

HR: Indikacije za uporabu
Otopine za kriopohranu jajnih stanica s projezgrama te 
ranih zametaka.

Opis proizvoda
NADOPUNJENO S HSA 

FreezeKit™ Cleave sadrži dvije otopine za zamrzavanje 
pronuklearnih oocita i embrija u stadiju cijepanja. 
Otopina se sastoji od MOPS puferirane otopine koja 
sadrži gentamicin kao antibakterijski agens i humani 
serumski albumin.

Otopina za uravnoteživanje, ES, ne sadrži krioprotektive.

Otopina za zamrzavanje, FS, sadrži 1,2 propandiol i 
saharozu kao krioprotektive za dehidraciju stanica.

Upute za čuvanje i stabilnost
Čuvati na tamnom mjestu na temperaturi od +2 do +8 °C.

G-FreezeKit Blast™ stabilna je do datuma isteka 
roka valjanosti navedenom na etiketama spremnika i 
certifikatu analize za pojedinu seriju. 

Boce za medije mogu se koristiti do dva tjedna nakon 
prvog otvaranja te je potrebno koristiti aseptičnu tehniku i 
smanjiti vrijeme čuvanja boca izvan hladnjaka. Zabilježiti 
datum otvaranja na boci. Bacite suvišni medij najkasnije 
dva tjedna nakon prvog otvaranja.

Upute za uporabu
Krioprezervaciju može provoditi samo osoblje obučeno u 
postupcima krioprezervacije. Pridržavanje preporučenih 
temperatura i vremenskih okvira jako je važno.

Provjerite identitet bolesnika i pripremite sve dokumente 
prije početka postupka. 
Označite posudice i slamke, pipetirajte određene 
volumene (0,5 -1,0 ml) ES i FS u odgovarajuće posudice. 
Uravnotežite na sobnoj temperaturi. Da bi se izbjeglo 
razrjeđivanje uvijek prenesite embrije u minimalnoj 
količini otopine. 

Položite embrije odabrane za zamrzavanje u ES i 
temeljito isperite. Embriji mogu ostati u ES tijekom 
10 minuta.

Prenesite embrije u FS i izložite ih tijekom 10 minuta. 
Unos pripremljenih slamki može započeti odmah nakon 
što su slamke prenesene u FS. Ukupno vrijeme izlaganja 
za embrije u FS treba biti 10 minuta. Napunite slamke u 
skladu s preporukama proizvođača.

Položite slamke u uređaj za zamrzavanje pri sobnoj 
temperaturi i započnite s programom zamrzavanja.

�Upotrijebite sljedeći program zamrzavanja:

•	 Ohladite slamku brzinom od -2,0°C/min do -6,0°C

•	� Čuvajte na temperaturi od –6,0°C i ručno unesite 
sjeme nakon dvije minute. Čuvajte slamke na 
temperaturi -6,0 °C tijekom najviše 10 minuta. 
Nemojte unositi sjeme blizu embrija.

•	 Ohladite slamku brzinom od -0,3°C/min do -30°C 

•	 Ohladite slamku brzinom od -50°C/min do -150°C 

•	� Uronite slamku u tekući dušik i uredite pohranu na 
temperaturi od -196°C

Specifikacije
Filtrirano aseptički	 SAL 10-3

Testiranje na mišjem embriju (jednostanični test) 
[% proširene blastociste unutar 96 sati] 	 ≥ 80 

Bakterijski endotoksini (LAL test) 
[EU/ml]	 < 0,5

Testirano na pH

Testirana osmolalnost

Rezultati testa specifični za SERIJU dostupni su na 
Certifikatu analize koji se isporučuje za svaku seriju 
proizvoda. 

Mjere opreza
Bacite proizvod ako je ugrožena cjelovitost bočice. 
Ako G-FreezeKit Blast™ izgleda zamućen, nemojte 
ga koristiti.

FreezeKit™ Cleave sadrži gentamicin i humani serumski 
albumin.

Oprez: Sve proizvode dobivene iz krvi treba smatrati 
potencijalno infektivnim. Polazni materijali iz kojih su 
ovi proizvodi dobiveni bili su negativni na protutijela na 
HIV, HBc, HCV i HTLV I/II te nisu bili reaktivni na HbsAg, 
HCV RNK i HIV-1 RNK te sifilis. Nijedna poznata metoda 
testiranja ne može ponuditi uvjerenje da proizvodi 
dobiveni iz ljudske krvi neće prenijeti infektivne agense.

Za izbjegavanje kontaminacije tvrtka Vitrolife snažno 
preporučuje da se mediji otvaraju i koriste isključivo 
uporabom aseptične tehnike.

Rizik od reproduktivne toksičnosti i razvojne toksičnosti 
za medije za in vitro oplodnju uključujući i medij za in 
vitro oplodnju tvrtke Vitrolife nisu utvrđeni te se smatraju 
nesigurnim. 

Nije za injektiranje.

HU: Rendeltetés
Megtermékenyített petesejtek és osztódó embriók 
fagyasztására használható oldatok.

A termék leírása
HSA-VAL KIEGÉSZÍTETT 

A FreezeKit™ Cleave két oldatot tartalmaz, amelyek a 
megtermékenyített petesejtek és az osztódó embriók 
fagyasztására szolgálnak. Az oldatok MOPS-pufferelt 
oldatokból állnak, amelyek antibakteriális szerként 
gentamicint, valamint humán szérum albumint 
tartalmaznak.

Kiegyenlítő oldat (ES) - nem tartalmaz krioprotektáns 
anyagokat.

Fagyasztó oldat (FS) - krioprotektánsként 1,2 
- propándiolt és szacharózt tartalmaz a sejtek 
dehidratálásához.

Tárolásra vonatkozó utasítások és 
stabilitás
Tárolja sötét helyen, +2°C és +8 °C közötti 
hőmérsékleten.

A FreezeKit™ Cleave az üveg címkéjén és a LOT-
specifikus Vizsgálati Bizonylaton feltüntetett lejárati 
időpontig stabil marad. 

A tápoldatot tartalmazó üvegeket az első kinyitást 
követően maximum két hétig használhatja fel, 
alkalmazzon aszeptikus technikát és minimális ideig 
tartsa a hűtőszekrényen kívül. Jegyezze fel a kinyitás 
dátumát az üvegre. Az első kinyitást követően, maximum 
két hét elteltével dobja ki a felesleges tápoldatot.

Használati útmutató
A mélyhűtést kizárólag a mélyhűtési eljárásokban 
képzett személyzet végezheti. A hőmérsékletre és az 
időkeretekre vonatkozó ajánlásokat fontos betartani.

Ellenőrizze a beteg személyazonosságát, és készítse 
elő a papírmunkát, mielőtt megkezdi az eljárást. 
Címkézze fel a csészéket és a műszalmákat, majd 
pipettázza a megfelelő ES és FS mennyiséget 
(0,5-1,0 ml) az egyes edényekbe. Ekvilibrálja 
szobahőmérsékletűre. A hígítás elkerülése érdekében az 
embriókat mindig minimális oldatmennyiségben vigye át. 

A fagyasztásra kiválasztott embriókat helyezze az ES 
oldatba, majd a sűrűség kiegyenlítődéséig óvatosan 
keverje el. Az embriók 10 percig maradhatnak az ES 
oldatban.

Helyezze át az embriókat az FS oldatba, majd hagyja 
benne 10 percig. Az előkészített műszalmák feltöltése 
rögtön az embrióknak az FS oldatba történő áthelyezése 
után kezdhető meg. Az embriókat összesen 10 percig 
kell az FS oldatban hagyni.  Töltse meg a műszalmákat a 
gyártó ajánlásainak megfelelően.

Helyezze a műszalmákat a fagyasztókészülékbe 
szobahőmérsékleten, majd kezdje meg a fagyasztási 
programot.

�Használja az alábbi fagyasztási programot:

•	 Hűtse le a műszalmákat –6,0°C-ra –2,0°C 
percenkénti sebességgel.

•	� Tartsa őket –6,0°C-on, majd 2 perc után végezze 
el a manuális seedinget. Összesen 10 percig tartsa 
a műszalmákat –6,0°C-on. A seedinget soha ne 
végezze az embrió közelében.

•	 Hűtse le a műszalmákat –30°C-ra –0,3°C 
percenkénti sebességgel. 

•	 Hűtse le a műszalmákat –150°C-ra –50°C 
percenkénti sebességgel. 

•	� Merítse a műszalmákat folyékony nitrogénbe, majd 
gondoskodjon a -196°C-on történő tárolásról.

Termékjellemzők
Ellenőrzött sterilitás	 SAL 10-3

Egérembrió-assay (1-sejtes)  
[expandált blasztocita százaléka 96 órán belül]	 ≥ 80 

Bakteriális endotoxinok (LAL-assay)  
[EU/ml]	 < 0,5

Ellenőrzött pH-érték

Ellenőrzött ozmolaritás

LOT-specifikus teszteredmények elérhetők a szállításkor 
rendelkezésre bocsátott Vizsgálati Bizonylaton. 

Óvintézkedések
Selejtezze le a terméket, ha az üveg megsérült. Ne 
használja a FreezeKit™ Cleave oldatot, ha zavarosnak 
tűnik.

A FreezeKit™ Cleave gentamicint és humán szérum 
albumint tartalmaz.

Figyelem! Valamennyi vérkészítmény potenciálisan 
fertőzőnek tekintendő. Az alapanyag, amelyből a termék 
származik, HIV, HBc, HCV, és HTLV I/II antitestekre 
tesztelve negatívnak bizonyult, HbsAg, HCV RNS, 
HIV-1 RNS és szifilisz tesztre nem volt reaktív. Az ismert 
vizsgálati eljárások nem garantálják, hogy az emberi 
vérből származó készítmények nem közvetítenek 
fertőző anyagokat.

A befertőződés elkerülése érdekében, a Vitrolife azt 
javasolja, hogy a tápoldatot kizárólag aszeptikus 
technikával nyissa ki és használja fel.

Az IVF-tápoldatok esetében, beleértve a Vitrolife IVF-
tápoldatait, a reproduktív toxicitás és a fejlődési toxicitás 
kockázata még nem ismert és nem meghatározott. 

Tilos injekcióban adni.

IT: Istruzioni per l'uso
Soluzioni per il congelamento di ovociti allo stadio 
pronucleare e di embrioni in fase di clivaggio.

Descrizione del prodotto
INTEGRATO CON ALBUMINA SIERICA UMANA 

FreezeKit™ Cleave contiene due soluzioni per il 
congelamento di ovociti allo stadio pronucleare e di 
embrioni in fase di clivaggio. Le soluzioni sono composte 
da una soluzione tamponata con MOPS contenente 
gentamicina come agente antibatterico e albumina 
sierica umana.

La soluzione di equilibrazione, ES, non contiene 
crioprotettori.

La soluzione di congelamento, FS, contiene 1,2 - 
propandiolo e saccarosio come crioprotettori per la 
disidratazione delle cellule.

Istruzioni per la conservazione e la stabilità
Conservare al riparo dalla luce a una temperatura 
compresa tra +2 e +8° C.

FreezeKit™ Cleave resta stabile fino alla data di 
scadenza riportata sulle etichette dei flaconi e sul 
Certificato di analisi specifico del Lotto. 

Dopo la prima apertura è possibile utilizzare i flaconi 
di terreno per un periodo di due settimane. Utilizzare 
una tecnica asettica e ridurre al minimo il tempo di 
permanenza all'esterno del frigorifero. Registrare la data 
di apertura sul flacone. Smaltire il terreno residuo al 
massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l’uso
La crioconservazione può essere eseguita 
esclusivamente da personale esperto in procedure 
di crioconservazione. È importante attenersi alle 
temperature e ai termini di tempo raccomandati.

Controllare l’identità del paziente e preparare tutta 
la documentazione necessaria prima di iniziare la 
procedura. 
Etichettare le piastre e le cannule, introdurre mediante 
pipetta i volumi appropriati (0,5-1,0 ml) di ES e di FS 
nelle rispettive piastre. Equilibrare a temperatura 
ambiente. Per evitare la diluizione, trasferire sempre gli 
embrioni in una quantità minima di soluzione. 

Posizionare in ES gli embrioni selezionati per il 
congelamento, quindi risciacquarli correttamente. Gli 
embrioni possono restare in ES per 10 minuti.

Trasferire gli embrioni in FS ed esporli per 10 minuti. Il 
caricamento delle cannule preparate può iniziare subito 
dopo aver trasferito gli embrioni in FS. Il tempo totale 
di esposizione degli embrioni a FS deve essere di 10 
minuti. Assicurarsi che il caricamento delle cannule sia 
conforme alle disposizioni del produttore.

Posizionare le cannule nella macchina per il 
congelamento a temperatura ambiente e avviare il 
programma di congelamento.

Seguire il seguente programma di congelamento:

•	� Raffreddare la cannula a una velocità da -2,0° C/min 
a -6,0° C

•	� Mantenere costante a -6,0° C ed effettuare 
manualmente il seeding dopo 2 minuti. Tenere la 
cannula a -6,0° C per un tempo totale di 10 minuti. 
Non effettuare il seeding vicino all'embrione

•	� Raffreddare la cannula a una velocità da -0,3° C/min 
a -30° C 

•	� Raffreddare la cannula a una velocità da -50° C/min 
a -150° C 

•	� Inserire la cannula nell’azoto liquido e predisporne la 
conservazione a 196° C

Specifiche
Filtrato in modo sterile	 SAL 10-3

Analisi su embrione di topo (1 cellula) 
[% di blastocisti espansa entro 96 ore]   	 ≥ 80 

Endotossine batteriche (analisi LAL) 
[EU/mL]	 < 0,5

Test del pH

Test della osmolalità

I risultati dei test specifici sui Lotti sono riportati sul 
Certificato di analisi fornito in ciascuna consegna. 

Precauzioni
Scartare il prodotto se l'integrità della bottiglia è 
compromessa. Non utilizzare FreezeKit™ Cleave se 
presenta un aspetto torbido.

FreezeKit™ Cleave contiene gentamicina e albumina 
sierica umana.

Attenzione: tutti gli emoderivati devono essere trattati 
come potenzialmente infettivi. Le materie prime 
impiegate per questi prodotti sono risultate negative 
ai test per gli anticorpi di HIV, HBc, HCV e HTLV I/
II e non reattive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e 
sifilide. Nessun metodo di prova noto può garantire che 
i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano 
agenti infettivi.

Per evitare contaminazioni, Vitrolife raccomanda 
di aprire e utilizzare il prodotto esclusivamente con 
tecniche asettiche.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo 
dei terreni IVF, inclusi i terreni IVF Vitrolife, non sono stati 
determinati e sono incerti. 

Non per iniezione.

LT: Naudojimo indikacija
Tirpalai probranduolių oocitams ir skilimo stadijos 
embrionams užšaldyti.

Produkto aprašas
PAPILDYTA HSA 

„FreezeKit™ Cleave“ sudėtyje yra du tirpalai 
probranduolių oocitams ir skilimo stadijos embrionams 
užšaldyti. Tirpalus sudaro MOPS buferinis tirpalas, kurio 
sudėtyje yra gentamicino, veikiančio kaip antibakterinė 
medžiaga, ir žmogaus serumo albumino.

Pusiausvyros nustatymo tirpale, ES, nėra jokių 
krioprotektantų.

Užšaldymo tirpale, FS, yra 1,2 - propanediolis 
ir sacharozė kaip krioprotektantai dėl ląstelių 
dehidratacijos.

Laikymo nurodymai ir stabilumas
Laikyti tamsoje nuo +2 iki +8 °C.

„FreezeKit™ Cleave“ yra stabilus iki galiojimo datos, 
nurodytos ant buteliukų etikečių ir serijos analizės 
sertifikato. 

Terpės buteliukus galima naudoti iki dviejų savaičių 
po pirmojo atidarymo, naudokite aseptinį metodą ir 
sumažinkite laikymo ne šaldytuve laiką. Užrašykite ant 
buteliuko atidarymo datą. Pašalinkite perteklines terpes 
ne vėliau kaip per dvi savaites po pirmojo atidarymo.

Naudojimo nurodymai
Kriokonservavimą gali atlikti tik kriokonservavimo 
procedūras atlikti išmokyti darbuotojai. Svarbu laikytis 
rekomenduojamų temperatūros ir laiko apribojimų.

Prieš pradėdami procedūrą patikrinkite paciento 
tapatybę ir parenkite visus dokumentus. 
Pažymėkite etiketėmis indus ir šiaudelius, įlašinkite 
atitinkamus ES ir FS kiekius (0,5–1,0 ml) į atitinkamus 
indus. Leiskite išsilyginti temperatūrai iki patalpos 
temperatūros. Siekdami išvengti atskiedimo, visada 
perkelkite embrionus su minimaliu kiekiu tirpalo. 

Įdėkite užšaldymui pasirinktus embrionus į ES ir tinkamai 
nuskalaukite. Embrionai ES tirpale gali likti 10 minučių.

Perkelkite embrionus į FS ir paveikite 10 minučių. 
Paruoštų šiaudelių įkėlimą galima pradėti iš karto po to, 
kai embrionai buvo perkelti į FS. Bendrasis embrionų 
poveikio FS laikas turėtų būti 10 minučių. Įkelkite 
šiaudelius pagal gamintojo rekomendaciją.

Įdėkite šiaudelius į šaldymo aparatą aplinkos 
temperatūroje ir pradėkite užšaldymo programą.

�Naudokite šią užšaldymo programą:

•	 Atšaldykite šiaudelį –2,0 °C/min. sparta iki –6,0 °C

•	� Laikykite –6,0 °C ir rankiniu būdu padėkite po 2 
minučių. Laikykite šiaudelį –6,0 °C iš viso 10 min. 
Negalima dėti šalia embriono

•	 Atšaldykite šiaudelį -0,3°C/min. sparta iki -30°C 

•	 Atšaldykite šiaudelį -50°C/min. sparta iki -150°C 

• 	� Panardinkite šiaudelį į skystą azotą ir paruoškite 
laikymui -196 °C temperatūroje.

Specifikacijos
Aseptiškai filtruota	 SAL 10-3

Pelės embrionų tyrimas (1 ląstelė)  
[% išplėstų blastocistų per 96 valandas] 	 ≥ 80 

Bakterijų endotoksinai (LAL tyrimas)  
[EU/ml]	 < 0,5

pH ištirtas

Osmosiškumas ištirtas

Partijai būdingi bandymų rezultatai yra prieinami 
analizės sertifikate, kuris pateikiamas su kiekvienu 
pristatymu. 

Atsargumo priemonės
Jei buteliukas pažeistas, produktą išmeskite. 
Nenaudokite „FreezeKit™ Cleave“, jei jis drumstas.

„FreezeKit™ Cleave“ sudėtyje yra gentamicino ir 
žmogaus serumo albumino.

Atsargiai: Visi kraujo produktai turi būti laikomi 
potencialiai užkrečiamais. Pradinė medžiaga, iš kurios 
buvo gautas šis produktas, buvo ištirta ieškant antikūnų 
prieš ŽIV, HBc, HCV ir HTLV I/II ir rezultatai buvo 
neigiami, ji taip pat nereagavo tyrime dėl HBsAg, HCV, 
RNR bei ŽIV-1 RNR ir sifilio. Nėra žinoma jokių bandymų 
metodų, visiškai užtikrinančių, kad produktuose, 
pagamintuose iš žmogaus kraujo, nebus infekcijos 
sukėlėjų.

Siekiant išvengti užteršimo, „Vitrolife“ primygtinai 
rekomenduoja terpes atidaryti ir naudoti tik aseptinėmis 
sąlygomis.

IVF terpių, įskaitant „Vitrolife“ IVF terpes, reprodukcinio 
toksiškumo ir toksinio poveikio vystymuisi rizika nebuvo 
nustatyta ir yra neaiški. 

Neskirta injekcijoms.

LV: Lietošanas instrukcija
Šķīdumi zigotu un dalīšanās stadijas embriju 
sasaldēšanai.

Izstrādājuma apraksts
PAPILDINĀTS AR HSA 

FreezeKit™ Cleave satur divus šķīdumus zigotu un 

dalīšanās stadijas embriju sasaldēšanai. Šķīdumi sastāv 
no MOPS buferšķīduma, kas satur gentamicīnu kā 
antibakteriālu līdzekli un cilvēka seruma albumīnu.

Līdzsvarošanas šķīdums, ES, nesatur krioprotektantus.

Sasaldēšanas šķīdums, FS, satur 1,2-propanediolu un 
saharozi kā krioprotektantus šūnu dehidrēšanai.

Norādījumi par uzglabāšanu un stabilitāte
Glabājiet tumšā vietā temperatūrā no +2 līdz +8 °C.

FreezeKit™ Cleave šķīdums ir stabils līdz derīguma 
termiņa beigu datumam, kas norādīts uz pudelīšu 
marķējumiem un partijai raksturīgajā analīzes sertifikātā. 

Pēc pirmās atvēršanas reizes šķīduma pudeles var 
izmantot līdz divām nedēļām. Tām ir jāizmanto aseptiskā 
metode un jāsamazina laiks ārpus ledusskapja. 
Uzrakstiet uz pudeles atvēršanas datumu. Izmetiet 
neizmantoto šķīdumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 
pirmās atvēršanas reizes.

Norādījumi lietošanai
Kriokonservēšanu var veikt tikai personāls, kurš 
apmācīts kriokonservēšanas procedūrās. Ir svarīgi 
ievērot ieteikto temperatūru un laika periodus.

Pārbaudiet pacientes identitāti un sagatavojiet visus 
dokumentus pirms procedūras sākšanas. 
Marķējiet plates un salmiņus, iepiliniet ar pipeti 
atbilstošu ES un FS (0,5–1,0 ml) tilpumu attiecīgajās 
platēs. Līdzsvarojiet istabas temperatūrā. Lai nenotiktu 
atšķaidīšana, vienmēr pārnesiet embrijus minimālā 
šķīduma daudzumā. 

Ievietojiet sasaldēšanai atlasītos embrijus 
līdzsvarošanas šķīdumā un atbilstoši izskalojiet. Embriji 
var palikt līdzsvarošanas šķīdumā uz 10 minūtēm.

Pārnesiet embrijus uz sasaldēšanas šķīdumu un 
pakļaujiet tā iedarbībai 10 minūtes. Sagatavoto 
salmiņu ievietošanu var sākt nekavējoties pēc embriju 
pārnešanas uz sasaldēšanas šķīdumu. Kopējam laikam, 
cik ilgi embrijus var pakļaut sasaldēšanas šķīdumam, 
ir jābūt 10 minūtēm. Ievietojiet salmiņus saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem.

Ievietojiet salmiņus saldēšanas kamerā pie apkārtējās 
temperatūras un palaidiet saldēšanas programmu.

�Izmantojiet tālāk norādīto saldēšanas programmu.

•	 Dzesējiet salmiņu pie –2,0 °C/min līdz –6,0 °C.

•	� Turiet pie –6,0 °C un manuāli veidojiet ledus kristālus 
pēc 2 minūtēm. Uzturiet salmiņu pie –6,0 °C uz 
kopējo laiku 10 minūtes. Neveidojiet ledus kristālus 
tuvu embrijam.

•	 Dzesējiet salmiņu pie -0,3°C/min līdz -30°C. 

•	 Dzesējiet salmiņu pie -50°C/min līdz -150°C. 

•	� Iemērciet salmiņu šķidrā slāpeklī un izvietojiet 
glabāšanai temperatūrā -196 °C.

Tehniskie dati
Aseptiski filtrēts	 SAL 10-3

Peles embrija tests (1 šūna) 
[% paplašināta blastocista 96 stundu laikā] 	 ≥ 80 

Baktēriju endotoksīni (LAL tests) 
[EU/ml]	 < 0,5

pH pārbaudīts

Osmoze pārbaudīta

Partijai raksturīgie testa rezultāti ir norādīti analīzes 
sertifikātā, kas pieejams katrā piegādē. 

Piesardzības pasākumi
Ja pudelītes integritāte ir zaudēta, likvidējiet 
izstrādājumu. Nelietojiet FreezeKit™ Cleave šķīdumu, ja 
tas izskatās duļķains.

FreezeKit™ Cleave šķīdums satur gentamicīnu un 
cilvēka seruma albumīnu.

Uzmanību! Visi asins preparāti ir jāuzskata par 
iespējamiem infekcijas pārnēsātājiem. Primārais 
materiāls, no kura šis šķīdums tika atvasināts, tika 
noteikts kā negatīvs, pārbaudot uz antivielām pret HIV, 
HBc, HCV un HTLV I/II, un kā nereaģējošs HbsAg, 
HCV RNA, HIV-1 RNA un sifilisam. Nav zināmu testa 
metožu, kas varētu sniegt apliecinājumu, ka preparāti, 
kas iegūti no cilvēka asinīm, nepārnēsā infekciozas 
vielas.

Lai izvairītos no inficēšanās, uzņēmums Vitrolife stingri 
iesaka atvērt un izmantot šķīdumu tikai ar aseptisku 
metodi.

Reproduktīvās toksicitātes un embrotoksicitātes 
risks mākslīgās apaugļošanas šķīdumam (In Vitro 
Fertilization — IVF), tostarp Vitrolife IVF™ šķīdumam, 
nav noteikts un nav zināms. 

Nav paredzēts injicēšanai.

NLN: Gebruiksaanwijzing
Oplossingen voor het invriezen van pronucleaire eicellen 
en embryo’s in het delingsstadium.

Productbeschrijving
GESUPPLEMENTEERD MET HSA 

FreezeKit™ Cleave bevat twee oplossingen voor het 
invriezen van pronucleaire eicellen en embryo's in het 
delingsstadium. De vloeistoffen bestaan uit een MOPS 
gebufferde oplossing met humaan serum albumine en 
bevatten gentamicine als antibacterieel middel.

Equilibratie-oplossing, ES, bevat geen cryoprotectanten.

Vriesoplossing, FS, bevat 1,2 - propanediol en sucrose 
als cryoprotectanten voor de dehydratatie van cellen.

Bewaringsvoorschriften en stabiliteit
Bewaar donker bij +2 tot +8 °C.

FreezeKit™ Cleave is stabiel tot de vervaldatum, 
vermeld op elke fles en op het LOT-specifieke analyse 
certificaat (CoA). 

Geopende flessen kunnen tot twee weken na opening 
gebruikt worden, werk steriel en beperk de tijd buiten de 
koelkast. Noteer de datum van opening op de fles. Na 2 
weken moet het resterend medium weggegooid worden.

Aanwijzingen voor gebruik
Cryopreservatie mag alleen worden uitgevoerd door 
personeel dat hiervoor is opgeleid. Het is belangrijk dat 
men zich houdt aan de aanbevolen temperaturen en 
tijdsschema’s.

Controleer de identiteit van de patiënt en maak alle 
documenten klaar voordat u de procedure start. 
Label de schaaltjes en strootjes, pipetteer de 
juiste hoeveelheden (0,5-1,0 ml) ES en FS in 
de respectievelijke schaaltjes. Equilibreer naar 
kamertemperatuur. Om verdunning te vermijden dient 
u de embryo's steeds in een minimale hoeveelheid 
oplossing over te brengen. 

Plaats de embryo's die geselecteerd zijn voor invriezen 
in ES en spoel goed. De embryo's kunnen gedurende 10 
minuten in ES blijven.

Breng de embryo's over in de FS en incubeer voor 
10 minuten. Het laden van de gelabelde strootjes 
kan onmiddellijk starten nadat de embryo's werden 
overgebracht in FS. De totale blootstellingstijd voor 
de embryo's aan de FS moet 10 minuten zijn. Laad de 
strootjes conform de aanbeveling van de fabrikant.

Plaats de strootjes in de vriesmachine bij 
kamertemperatuur en begin het invriesprogramma.

�Gebruik het volgende invriesprogramma:

•	� Laat de strootjes afkoelen aan een snelheid van 
-2,0°C/min tot -6,0°C

•	� Houd op -6,0°C en induceer ijsvorming na 2 minuten. 
Houd de strootjes op -6,0°C gedurende een totale 
tijd van 10 minuten. Induceer ijsvorming niet in de 
nabijheid van de embryo’s.

•	� Laat de strootjes afkoelen aan een snelheid van 
-0,3°C/min tot -30°C 

•	� Laat het strootje afkoelen aan een snelheid van 
-50°C/min tot -150°C 

•	� Dompel het strootje onder in vloeibare stikstof en 
organiseer de opslag bij 196°C

Specificaties
Aseptische filtratie	 SAL 10-3

MEA (Muis embryo test (1-cel)) 
[% geexpandeerde blastocysten na 96 h] 	 ≥ 80 

Bacteriële endotoxines (LAL-test) 
[EU/ml]	 < 0,5

Getest op pH

Getest op osmolaliteit

LOT-specifieke testresultaten zijn beschikbaar op het 
analysecertificaat dat steeds wordt meegeleverd. 

Voorzorgsmaatregelen
Gooi het product weg indien de fles beschadigd is. 
Gebruik FreezeKit™ Cleave niet als het er troebel uitziet.

FreezeKit™ Cleave bevat gentamicine en humaan 
serum albumine.

Caution: Alle bloedproducten moeten als mogelijk 
besmettelijk behandeld worden. Het bronmateriaal 
waarvan dit product werd afgeleid, werd negatief 
bevonden bij tests op antilichamen voor HIV, HBc, 
HCV, and HTLV I/II en niet-reactief bevonden voor 
HbsAg, HCV RNA en HIV-1 RNA en syfilis. Er zijn geen 
testmethoden bekend die een garantie kunnen bieden 
dat de producten afgeleid van menselijk bloed geen 
besmettelijk materiaal overdragen.

Vitrolife raadt aan om media uitsluitend te openen en 
gebruiken onder steriele condities om besmetting te 
vermijden.

De risico's op reproductieve toxiciteit en 
ontwikkelingstoxiciteit voor IVF-media, inclusief de 
IVF-media van Vitrolife werden nog niet onderzocht en 
zijn onzeker. 

Niet voor injectie.

NB: Bruksanvisning
Løsninger for nedfrysing av pronukleære oocytter og 
embryo på celledelingsstadiet.

Produktbeskrivelse
SUPPLERT MED HSA 

FreezeKit™ Cleave inneholder to løsninger for 
nedfrysing av pronukleære oocytter og embryo på 
celledelingsstadiet. Løsningene består av MOPS-bufret 
løsning med gentamicin som et antibakterielt middel og 
humant serumalbumin.

Ekvilibreringsløsning (ES) inneholder ikke 
frysebeskyttere.

Nedfrysningsløsning (FS) inneholder 1,2-propanediol og 
sukrose som frysebeskyttere til dehydrering av celler.

Anvisninger for oppbevaring og stabilitet
Lagres mørkt ved +2 til +8 °C.

FreezeKit™ Cleave er stabilt inntil utløpsdatoen 
angitt på flaskeetikettene og på det LOT-spesifikke 
analysesertifikatet. 

Medieflasker kan benyttes i opptil to uker etter åpning. 
Bruk aseptisk teknikk, og gjør tiden utenfor kjøleskap så 
kort som mulig. Merk flasken med åpningsdatoen. Kast 
overflødig medium senest to uker etter første åpning.

Bruksanvisning
Frysekonservering skal kun utføres av personell som 
er opplært i denne prosedyren. Det er viktig å følge 
anbefalte temperaturer og tidsrammer.

Kontroller pasientens identitet og klargjør alt papirarbeid 
før du starter prosedyren. 
Merk skåler og strå, pipetter riktige volumer (0,5–1,0 ml) 
ES og FS i hver sine skåler. Ekvilibrer til romtemperatur. 
For å unngå fortynning skal embryoene alltid overføres i 
minst mulig mengde av løsningen. 

Legg embryoene som skal fryses, i ES, og skyll nøye. 
Embryoene kan ligge i ES i ti minutter.

Overfør embryoene til FS og eksponer ti minutter. 
De klargjorte stråene kan fylles straks embryoene er 
overført til FS. Embryoene bør eksponeres i FS i totalt 
ti minutter. Fyll stråene i samsvar med produsentens 
anbefalinger.

Sett stråene i frysekammeret ved romtemperatur og start 
nedfrysingsprogrammet.

�Bruk følgende nedfrysingsprogram:

•	� Frys ned strået i en hastighet på –2,0 °C/min til 
–6,0 °C

•	� Hold ved –6,0 °C, "seed" manuelt etter to minutter. 
Hold strået ved –6,0 °C i totalt ti minutter. Ikke "seed" 
i nærheten av embryoene.

•	� Frys ned strået i en hastighet på -0,3°C/min til -30°C 

•	� Frys ned strået i en hastighet på -50°C/min til -150°C 

•	� Senk strået i flytende nitrogen og klargjør for lagring 
ved –196 °C.

Spesifikasjoner
Aseptisk filtrert	 SAL 10-3

Test på embryo fra mus (1-celle) 
[% ekspandert blastocyst innen 96 timer] 	 ≥ 80 

Bakterielle endotoksiner (LAL-test) 
[EU/ml]	 < 0,5

pH testet

Osmolalitet testet

LOT-spesifikke testresultater er gjengitt på 
analysesertifikatet som er inkludert i hver leveranse. 

Forholdsregler
Kast produktet hvis forseglingen på flasken er brutt. Ikke 
bruk FreezeKit™ Cleave dersom det er blakket.

FreezeKit™ Cleave inneholder gentamicin og humant 
serumalbumin.

Forsiktig: Alle blodprodukter bør behandles som 
potensielt smittefarlige. Kildematerialet som dette 
produktet stammer fra, ble funnet negativt ved testing 
for antistoffer mot HIV, HBc, HCV og HTLV I/II, og ikke-
reaktivt mot HbsAg, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis. 
Det finnes ingen kjente testmetoder som kan gi forsikring 
om at produkter som stammer fra humant blod, ikke vil 
overføre smittebærere.

For å unngå kontaminering anbefaler Vitrolife at medier 
åpnes og brukes utelukkende med aseptisk teknikk.

Risikoen for reproduksjonstoksisitet og 
utviklingstoksisitet for IVF-medier, inkludert IVF-medier 
fra Vitrolife, har ikke blitt fastslått og er usikker. 

Skal ikke injiseres.

PL: Informacje o przeznaczeniu produktu
podłoża do zamrażania komórek jajowych w stadium 
przedjądrzy i zarodków w stadium bruzdkowania

Opis produktu
SUPLEMENTOWANE Z ZASTOSOWANIEM HSA 

W skład zestawu FreezeKit™ Cleave wchodzą dwa 
podłoża do zamrażania komórek jajowych w stadium 
przedjądrzy i zarodków w stadium bruzdkowania. Są to 
roztwory buforowane związkiem MOPS, zawierające 
ludzką albuminę osocza oraz gentamycynę jako środek 
przeciwbakteryjny.

Roztwór do równoważenia (ES) nie zawiera 
krioprotektantów.

W roztworze do zamrażania (FS) krioprotektantami 
odwadniającymi komórki są propano-1,2-diol 
i sacharoza.

Instrukcje dotyczące przechowywania 
i informacje na temat trwałości
Przechowywać w ciemności, w temperaturze od +2 
do +8°C.

Podłoża wchodzące w skład zestawu 
FreezeKit™ Cleave zachowują trwałość do terminu 
przydatności wyszczególnionego na etykietach butelek 
oraz w treści świadectw analizy poszczególnych partii. 

Butelki z podłożem można zużyć w ciągu dwóch tygodni 
od ich pierwszego otwarcia. Przestrzegać zasad 
aseptyki. Ograniczać do minimum czas pozostawania 
podłoży poza lodówką. Zapisać na butelkach datę 
otwarcia. Usunąć pozostałe podłoża nie później niż po 
upływie dwóch tygodni od pierwszego otwarcia.

Instrukcje dotyczące użytkowania
Kriokonserwacji dokonywać mogą wyłącznie pracownicy 
służby zdrowia przeszkoleni w zakresie powiązanych 
procedur. Ważne jest stosowanie się do zalecanych 
temperatur i przedziałów czasu.

Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdź tożsamość 
pacjentki i przygotuj wszelkie wymagane dokumenty. 
Oznacz płytki i słomki. Posługując się pipetą, umieść 
na odpowiednich płytkach właściwe ilości ES i FS 
– od 0,5 do 1,0 ml. Doprowadź do stanu równowagi 
w temperaturze pokojowej. W celu zapobiegania 
rozcieńczaniu zarodki należy zawsze przenosić 
w możliwie jak najmniejszej ilości roztworu. 

Zarodki wybrane do zamrożenia umieść w ES 
i dokładnie przepłucz. Zarodki mogą pozostać w ES 
przez 10 minut.

Przenieś zarodki do FS i poddawaj je działaniu roztworu 
przez 10 minut. Do napełniania przygotowanych 
słomek można przystąpić natychmiast po przeniesieniu 
zarodków do FS. Łączny czas poddawania zarodków 
działaniu FS powinien wynieść 10 minut. Słomki 
napełniaj w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

Umieść słomki w zamrażarce, w której panuje 
temperatura otoczenia, po czym rozpocznij realizację 
programu zamrażania.

�Zastosuj następujący program zamrażania:

•	 Schładzaj słomkę w tempie 2,0°C na minutę aż do 
osiągnięcia temperatury –6,0°C.

•	� Utrzymuj temperaturę na poziomie –6,0°C i po 
upływie 2 minut manualnie rozłóż. Utrzymuj 
temperaturę słomki na poziomie –6,0°C łącznie przez 
10 minut. Nie rozkładaj w pobliżu zarodków.

•	 Schładzaj słomkę w tempie 0,3°C na minutę aż do 
osiągnięcia temperatury –30°C. 

•	 Schładzaj słomkę w tempie 50°C na minutę aż do 
osiągnięcia temperatury –150°C. 

•	� Zanurz słomkę w ciekłym azocie, po czym 
przechowaj ją w temperaturze –196°C.

Specyfikacja
Przefiltrowano aseptycznie.	 SAL 10–3

Mouse Embryo Assay (test rozwoju zarodka  
mysiego – jednokomórkowego) 
[% rozprężenia blastocysty w ciągu 96 godzin]   	 ≥ 80 

endotoksyny bakteryjne (test LAL) 
[EU/ml]	 < 0,5

Zbadano pod kątem pH.

Zbadano pod kątem osmolalności.

Szczegółowe wyniki badań partii uwzględniono w treści 
świadectwa analizy, które wchodzi w zakres każdej 
dostawy. 

Środki ostrożności
W razie naruszenia butelki zaniechać użycia produktu 
i usunąć go. Podłoży wchodzących w skład zestawu 
FreezeKit™ Cleave nie należy stosować, jeżeli 
zmętniały.

Podłoża wchodzące w skład zestawu 
FreezeKit™ Cleave zawierają gentamycynę i ludzką 
albuminę osocza.

Przestroga: Każdy produkt na bazie krwi należy 
traktować jako potencjalnie zakaźny. Materiał 
źródłowy, z którego otrzymano niniejszy produkt, 
został przebadany – z wynikiem negatywnym – pod 
kątem obecności przeciwciał HIV, HBc, HCV i HTLV I/
II; stwierdzono brak reaktywności względem HbsAg, 
RNA HCV i RNA HIV-1 oraz syfilisu. Nie są znane 
metody badań, które pozwoliłyby stwierdzić z całą 
pewnością, że produkty uzyskane z ludzkiej krwi nie 
będą przenosić czynników zakaźnych.

W celu niedopuszczenia do skażenia Vitrolife stanowczo 
zaleca otwieranie butelek i stosowanie podłoży 
wyłącznie w sposób zgodny z zasadami aseptyki.

Ryzyko toksycznego wpływu środków do zapłodnienia 
pozaustrojowego (IVF) – w tym podłoży do IVF produkcji 
Vitrolife – na funkcje rozrodcze i rozwój organizmu nie 
zostało określone i jest niepewne. 

Produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwania.

PTE: Indicações para utilização
Soluções para congelação de ovócitos em fase pró-
nuclear e embriões em fase de clivagem.

Descrição do produto
SUPLEMENTADO COM HSA 

FreezeKit™ Cleave contém duas soluções para 
congelação de ovócitos em fase pró-nuclear e embriões 
em fase de clivagem. As soluções consistem numa 
solução tamponada MOPS que contém gentamicina 
e albumina de soro humano (HSA) como agentes 
antibacterianos.

A solução para equilibrar, ES, não contém crio 
protetores.

Solução para congelação, FS, contém 1,2-propanodiol 
e sacarose como crio protetores para desidratação 
das células.

Instruções de armazenamento e 
estabilidade
Conservar ao abrigo da luz entre +2 e +8 °C.

FreezeKit™ Cleave é estável até ao final da data 
de validade indicada nos rótulos dos frascos e no 
Certificado de Análise específico do LOTE. 

Os frascos dos meios podem ser usados até duas 
semanas após a primeira abertura, usando técnica 
asséptica e minimizando o tempo no exterior da câmara 
frigorífica. Registe a data da abertura na garrafa. Elimine 
os meios em excesso, o mais tardar duas semanas após 
a primeira abertura.

Instruções de utilização
A crio preservação apenas pode ser efetuada por 
pessoal com formação em procedimentos de crio 
preservação. É importante o cumprimento das 
temperaturas e intervalos de tempo recomendados.

Verifique a identidade do(a) paciente e prepare todo o 
registo de dados antes de dar início ao procedimento. 
Rotule as placas e tubos, pipete volumes apropriados 
(0,5-1,0 ml) de ES e FS nas respetivas placas. Equilibre 
à temperatura ambiente. Para evitar diluição, transfira 
sempre os embriões numa quantidade mínima de 
solução. 

Coloque os embriões selecionados para congelação em 
ES e lave devidamente. Os embriões podem ficar em ES 
durante 10 minutos.

Transfira os embriões para a FS e deixe-os neste meio 
durante 10 minutos. Pode começar imediatamente 
a carregar as palhetas preparadas, depois de os 
embriões terem sido transferidos para a FS. O tempo 
de exposição total dos embriões à FS é de 10 minutos. 
Carregue as palhetas de acordo com as recomendações 
do fabricante.

Coloque as palhetas seladas na câmara do congelador 
biológico à temperatura ambiente e inicie o programa 
de congelação.

�Utilize o seguinte programa de congelamento:

•	 Arrefeça o tubo a uma taxa de –2,0 °C/min a –6,0 °C

•	� Mantenha a –6,0 °C e efetue “sedding” manualmente 
após 2 minutos. Mantenha a palheta a –6,0 °C num 
total de 10 minutos. Não efetue o “sedding” perto dos 
embriões

•	 Arrefeça o tubo a uma taxa de –0,3 °C/min a –30 °C 

•	 Arrefeça o tubo a uma taxa de -50 °C/min a –150 °C 

•	� Mergulhe a palheta em azoto líquido e prepare para 
armazenar a -196 °C

Especificações
Assepticamente filtrado	 SAL 10-3

Ensaio de embriões de rato (unicelular) 
[% blastocisto expandido em 96 horas] 	 ≥ 80 

Endotoxinas bacterianas (ensaio LAL) 
[UE/ml]	 < 0,5

pH testado

Osmolaridade testada

Os resultados do teste específico ao lote estão 
disponíveis no Certificado de Análise fornecido com 
cada entrega. 

Precauções
Não usar o produto se a integridade da garrafa estiver 
comprometida. Não use FreezeKit™ Cleave se estiver 
turvo.

FreezeKit™ Cleave contém gentamicina e albumina de 
soro humano (HSA).

Atenção: Todos os produtos sanguíneos devem ser 
tratados como potencialmente infeciosos. O material de 
origem do qual este produto deriva foi classificado como 
negativo quando testado relativamente a HIV, HBc, HCV, 
e HTLV I/II e não reativo quanto a HbsAg, HCV RNA 
e HIV-1 RNA e sífilis. Não são conhecidos quaisquer 
métodos de análise que possam proporcionar garantias 
de que os produtos derivados de sangue humano não 
transmitem agentes infeciosos.

Para evitar contaminação, a Vitrolife recomenda 
vivamente que a abertura e utilização de meios sejam 
realizadas apenas com técnica asséptica.

Os riscos de toxicidade reprodutiva e toxicidade no 
desenvolvimento dos meios de fertilização “in vitro”, 
incluindo os meios da Vitrolife, não foram ainda 
determinados e são incertos. 

Não é um produto injetável.

RO: Instrucţiuni de utilizare
Soluţii pentru congelarea ovocitelor pronucleare şi a 
embrionilor din faza de diviziune.

Descrierea produsului
SUPLIMENTAT CU HSA 

FreezeKit™ Cleave conţine două soluţii pentru 
congelarea ovocitelor pronucleare şi a embrionilor din 
faza de diviziune. Soluţiile constau într-o soluţie tampon 
MOPS ce conţine gentamicină ca agent antibacterian şi 
albumină serică umană.

Soluţie de echilibrare, SE, nu conţine crioprotectori.

Soluţie de congelare, SC, conţine 1,2 - propandiol 
şi sucroză ca şi crioprotectori pentru dezhidratarea 
celulelor.

Instrucţiuni privind păstrarea şi stabilitatea
Se păstrează la întuneric între +2 şi +8 °C.

FreezeKit™ este stabil până la data expirării indicată 
pe etichetele recipientului şi pe Certificatul de analiză 
specific LOTULUI. 

Recipientele de medii pot fi utilizate maxim două 
săptămâni după prima deschidere, utilizaţi tehnica 
aseptică şi reduceţi la minim timpul de păstrare în 
afara frigiderului. Treceţi data deschiderii pe recipient. 
Eliminaţi mediile neutilizate în cel târziu două săptămâni 
de la prima deschidere.

Indicaţii privind utilizarea
Conservarea criogenică se poate realiza numai de către 
personalul instruit în astfel de proceduri. Este importantă 
respectarea temperaturilor şi a intervalelor de timp 
recomandate.

Verificaţi identitatea pacientului şi pregătiţi toate 
documentele înainte de a începe procedura. 
Etichetaţi recipientele şi tuburile, introduceţi cu 
pipeta volumul corespunzător (0,5-1,0 ml) din SE şi 
SC în recipientele respective. Stabiliţi echilibrarea 
cu temperatura ambiantă. Pentru a evita diluarea, 
transferaţi întotdeauna embrionii într-o cantitate minimă 
de soluţie. 

Introduceţi embrionii selectaţi pentru congelare în SE 
şi clătiţi-i în mod adecvat. Embrionii pot sta în SE timp 
de 10 minute.

Transferaţi embrionii în SC şi menţineţi expunerea timp 
de 10 minute. Încărcarea tuburilor pregătite poate începe 
imediat după ce embrionii au fost transferaţi în SC. 
Timpul total de expunere a embrionilor la SC trebuie să 
fie de 10 minute. Încărcaţi tuburile conform recomandării 
producătorului.

Introduceţi tuburile în aparatul de congelat la 
temperatura ambiantă şi începeţi programul de 
congelare.

�Utilizaţi următorul program de congelare:

•	 Răciţi tubul la o rată de –2,0°C/min până la –6,0°C

•	� Menţineţi la –6,0°C şi plantaţi manual după 2 minute. 
Menţineţi tubul la –6,0°C timp de 10 minute în total. 
Nu plantaţi în apropierea embrionului

•	 Răciţi tubul la o rată de -0,3°C/min până la -30°C 

•	 Răciţi tubul la o rată de -50°C/min până la -150°C 

•	� Imersaţi tubul în azot lichid şi asiguraţi păstrarea la 
-196°C

Specificaţii
Filtrat aseptic	 SAL 10-3

Testat pe embrion de şoarece (1-celulă) 
[% blastocist expandat în 96 de ore]	 ≥ 80 

Endotoxine bacteriene (testul LAL) 
[EU/mL]	 < 0,5

Testat pentru pH

Testat pentru osmolalitate

Rezultatele testului aferente LOTULUI sunt disponibile 
pe Certificatul de analiză prevăzut la fiecare livrare. 

Măsuri de siguranţă
Aruncați produsul dacă integritatea flaconului a fost 
compromisă. Nu utilizaţi FreezeKit™ Cleave dacă 
este tulbure.

FreezeKit™ Cleave conţine gentamicină şi albumină 
serică umană.

Atenţie: Toate produsele sanguine trebuie să fie tratate 
ca fiind potenţial infecţioase. Materialul sursă din care 
a provenit acest produs a fost determinat negativ la 
testarea pentru anticorpi HIV, HBc, HCV şi HTLV I/II şi 
non-reactiv pentru HbsAg, HCV RNA şi HIV-1 RNA şi 
sifilis. Nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi 
siguranţa că produsele provenite din sânge uman nu vor 
transmite agenţi infecţioşi.

Pentru a evita contaminarea, Vitrolife recomandă 
insistent ca mediile să fie deschise şi utilizate numai prin 
tehnica aseptică.

Riscul de toxicitate reproductivă şi toxicitate a dezvoltării 
pentru mediile IVF, inclusiv medii IVF ale Vitrolife, nu au 
fost determinate şi sunt incerte. 

Nu se injectează.

SK: Indikácie na použitie
Roztoky na zmrazovanie pronukleárnych oocytov a 
embryí v štádiu ryhovania.

Popis produktu
SUPLEMENTOVANÉ HSA (ľudský sérový albumín) 

FreezeKit™ Cleave obsahuje dva roztoky na 
zmrazovanie pronukleárnych oocytov a embryí v štádiu 
ryhovania. Roztoky pozostávajú z roztoku pufrovaného 
MOPS, ktorý obsahuje gentamycín ako antibakteriálne 
činidlo a ľudský sérový albumín.

Ekvilibračný roztok - ES, neobsahuje kryoprotektíva.

Zmrazovací roztok - FS, obsahuje 1,2-propándiol a 
sacharózu ako kryoprotektíva na účely dehydratácie 
buniek.

Pokyny na skladovanie a stabilita
Skladujte v tme pri teplote +2 až +8 °C.

FreezeKit™ Cleave je stabilný až do dátumu 
použiteľnosti uvedeného na štítkoch a certifikáte o 
analýze príslušnej šarže. 

Fľaše s médiom sa môžu používať do dvoch týždňov od 
prvého otvorenia, je potrebné použiť aseptické postupy 
a minimalizovať čas mimo chladničky. Fľašu označte 
dátumom otvorenia. Zvyšok média zlikvidujte najneskôr 
dva týždne po prvom otvorení.

Pokyny na použitie
Kryoprezerváciu môžu vykonávať len pracovníci, ktorí 
boli zaškolení v oblasti postupov kryoprezervácie. 
Dôležité je dodržiavať odporúčané teploty a časové 
limity.

Pred začatím skontrolujte identitu pacienta a pripravte si 
všetku dokumentáciu. 
Označte si platničky a tyčinky. Do príslušných platničiek 
napipetujte potrebné objemy (0,5 - 1,0 ml) ES a FS. 
Nechajte ekvilibrovať na izbovú teplotu. Aby nedošlo 
k zriedeniu, embryá vždy prenášajte v minimálnom 
objeme roztoku. 

Umiestnite embryá vybrané na zmrazenie do ES a 
dôkladne prepláchnite. Embryá môžu v ES zostať po 
dobu 10 minút.

Preneste embryá do roztoku FS a nechajte pôsobiť 
10 minút. Pripravené tyčinky môžete napĺňať hneď po 
prenose embryí do FS. Celkový čas expozície embryí 
pôsobeniu FS by mal byť 10 minút. Tyčinky napĺňajte 
podľa pokynov výrobcu.

Tyčinky uložte do zmrazovacej komory pri izbovej teplote 
a zapnite zmrazovanie.

�Použite nasledujúci zmrazovací program:

•	 Ochladzujte tyčinku rýchlosťou -2,0°C/min na teplotu 
-6,0°C

•	� Podržte pri teplote –6,0°C a ručne navoďte tvorbu 
kryštálov po 2 minútach. Celkový čas výdrže pri 
–6,0°C je 10 minút. NENAVODZUJTE tvorbu 
kryštálov v blízkosti embryí.

•	 Ochladzujte tyčinku rýchlosťou -0,3°C/min na teplotu 
-30°C 

•	 Ochladzujte tyčinku rýchlosťou -50°C/min na teplotu 
-150°C 

•	� Ponorte tyčinku do tekutého dusíka a zabezpečte 
uskladnenie pri teplote -196°C

Špecifikácie
Asepticky filtrované	 SAL 10-3

Test na myšacích embryách (1-bunkových)  
[% expandovaná blastocysta do 96 hodín]	 ≥ 80 

Bakteriálne endotoxíny (LAL test)  
[EU/ml]	 < 0,5

Testované pH

Testovaná osmolalita

Výsledky testov pre jednotlivé šarže nájdete v certifikáte 
z analýzy doloženom ku každej dodávke. 

Preventívne opatrenia
Ak došlo k porušeniu celistvosti liekovky, produkt 
zlikvidujte. Ak sa zdá byť roztok FreezeKit™ Cleave 
zakalený, nepoužívajte ho.

FreezeKit™ Cleave obsahuje gentamycín a ľudský 
sérový albumín.

Upozornenie: Všetky krvné produkty je potrebné 
považovať za potenciálne infekčné. Zdrojový materiál, z 
ktorého bol tento produkt vyrobený bol na základe testov 
na protilátky proti HIV, HBc, HCV, a HTLV I/II negatívny 
a bez reakcie na protilátky proti HbsAg, HCV RNA a 
HIV-1 RNA a syfilis. Žiadne známe testovacie metódy 
nedokážu poskytnúť záruku, že výrobky vyrobené z 
ľudskej krvi nespôsobia prenos infekcie.

Aby nedošlo ku kontaminácii spoločnosť Vitrolife 
dôrazne odporúča aby sa všetky látky otvárali a používali 
len s pomocou aseptických postupov.

Riziká reprodukčnej a vývojovej toxicity pre IVF médium, 
vrátane IVF média spoločnosti Vitrolife neboli stanovené 
a sú neurčité. 

Nie je určené na injekčné podanie.

SL: Indikacija za uporabo
Raztopini za zamrzovanje jajčnih celic s pronukleusi in 
zarodkov na stopnji cepitve.

Opis izdelka
DOPOLNJENO S HSA 

Izdelek FreezeKit™ Cleave vsebuje dve raztopini za 
zamrzovanje jajčnih celic s pronukleusi in zarodkov na 
stopnji cepitve.  Raztopini sta sestavljeni iz raztopine s 
pufrom MOPS, ki vsebuje gentamicin kot protibakterijsko 
sredstvo in človeški serumski albumin. 

Raztopina za ekvilibracijo (ES) ne vsebuje 
krioprotektantov.

Raztopina za zamrzovanje (FS) vsebuje 1,2-propandiol 
in sukrozo kot krioprotektanta za dehidracijo celic.

Navodila za shranjevanje in stabilnost
Shranjujte v temnem prostoru pri +2 do +8 °C.

Izdelek FreezeKit™ Cleave je stabilen do datuma 
izteka roka uporabnosti, navedenega na etiketah na 
stekleničkah in na potrdilu o analizi za posamezno serijo. 

Stekleničke z mediji morate uporabiti v roku največ dveh 
tednov po prvotnem odprtju, pri čemer morate uporabljati 
aseptično tehniko in kar najbolj skrajšati čas, ko je 
izdelek zunaj hladilnika. Na stekleničko napišite datum 
odprtja. Najpozneje dva tedna po prvotnem odprtju 
zavrzite vse preostanke medijev.

Navodila za uporabo
Krioprezervacijo sme izvajati le osebje, ki je 
usposobljeno za postopke krioprezervacije. Pomembno 
je, da upoštevate priporočene temperature in časovne 
okvire.

Pred posegom se prepričajte o identiteti bolnice in 
pripravite vso potrebno dokumentacijo. 
Označite posodice in slamice ter pipetirajte ustrezne 
prostornine (0,5-1,0 ml) raztopin ES in FS v ustrezne 
posodice. Ekvilibrirajte na sobno temperaturo. Vedno 
prenašajte zarodke z najmanjšo možno prostornino 
raztopine, da ne pride do dilucije. 

Zarodke, namenjene za zamrznitev, vstavite v ES in jih 
ustrezno izperite. Zarodki smejo ostati v ES do 10 minut. 

Prenesite zarodke v FS in jih izpostavite za 10 minut. 
Nalaganje pripravljenih slamic se lahko začne takoj 
po tem, ko so bili zarodki preneseni v FS. Celoten čas 
izpostavljenosti zarodkov FS naj bo 10 minut. Naložite 
slamice skladno s priporočili proizvajalca.

Slamice vstavite v napravo za zamrzovanje na sobni 
temperaturi in aktivirajte program zamrzovanja.

�Uporabite naslednji program zamrzovanja:

•	 Slamico ohladite na –6,0 °C, in sicer ob hitrosti 
ohlajanja –2,0 °C/min.

•	� Vzdržujte temperaturo slamice –6,0 °C in po 2 
minutah ročno sprožite postopek zamrzovanja.  
Skupen čas vzdrževanja slamice na temperaturi 
–6,0 °C naj bo 10 minut. Ne sprožite procesa 
zamrzovanja blizu zarodkov.

•	 Slamico ohladite na -30 °C, in sicer ob hitrosti 
zamrzovanja -0,3 °C/min. 

•	 Slamico ohladite na -150 °C, in sicer ob hitrosti 
zamrzovanja -50 °C/min. 

•	� Vložite slamico v tekoč dušik in jo shranite pri 
temperaturi -196 °C.

Specifikacije
Aseptično filtrirano 	 SAL 10-3

Analiza na mišjem zarodku MEA (1-celičnem) 
[% razširjenih blastocist po 96 urah]	 ≥ 80 

Bakterijski endotoksini (analiza LAL) 
[EU/ml]	 < 0,5

Testirana vrednost pH

Testirana osmolalnost

Rezultati preizkusov za posamezno serijo so navedeni 
na potrdilu o analizi, ki je priloženo vsaki pošiljki. 

Previdnostni ukrepi
Zavrzite izdelek, če je celovitost stekleničke kakor koli 
okrnjena. Če je izdelek FreezeKit™ Cleave motnega 
videza, ga ne uporabite.

Izdelek FreezeKit™ Cleave vsebuje gentamicin in 
človeški serumski albumin.

Previdno: Vse izdelke na osnovi krvi je treba obravnavati 
kot potencialno kužne. Izvirni material, na osnovi 
katerega je ta izdelek narejen, je bil negativen pri 
preizkusu za protitelesa HIV, HBc, HCV in HTLV I/II in 
nereaktiven pri preizkusu za HbsAg, HCV RNA, HIV-1 
RNA in sifilis. Nobena znana preizkusna metoda ne more 
zagotoviti, da se prek izdelkov na osnovi človeške krvi ne 
morejo prenesti povzročitelji okužb.

Zaradi preprečevanja kontaminacije Vitrolife močno 
priporoča, da pri odpiranju in uporabi medijev uporabljate 
izključno aseptično tehniko.

Tveganje za škodljive učinke na sposobnost 
razmnoževanja in razvoj, povezano z mediji za 
zunajtelesno oploditev, vključno z mediji za zunajtelesno 
oploditev proizvajalca Vitrolife, ni bilo ugotovljeno in 
ni znano. 

Ni za injiciranje.

SV: Användningsområde
Lösning för att frysa oocyter i pronucleistadiet och 
embryon dag 2 och dag 3.

Produktbeskrivning
SUPPLEMENTERAT MED HSA 

FreezeKit™ Cleave innehåller två lösningar för att 
frysa oocyter i pronucleistadiet och embryon dag 2 och 
dag 3. Lösningarna består av MOPS-buffrad lösning 
innehållande gentamicin som antibakteriellt medel och 
humant serumalbumin.

Equilibration solution, ES, innehåller inga 
kryoprotektanter.

Freezing solution, FS, innehåller 1,2-propanediol och 
sukros som kryoprotektanter för dehydrering av cellerna.

Förvaringsanvisningar och stabilitet
Förvaras mörkt vid +2 till +8 ºC.

FreezeKit™ Cleave är stabilt till det utgångsdatum 
som anges på flaskans etikett och i det LOT-specifika 
analyscertifikatet. 

Mediumflaskor kan användas i upp till två veckor efter 
första öppnandet. Använd aseptisk teknik och minimera 
tiden utanför kylskåpet. Anteckna öppningsdatum på 
flaskan. Kasta överblivet medium senast två veckor efter 
första öppnandet.

Bruksanvisning
Frysning får bara utföras av personal utbildad för detta. 
Det är viktigt att beakta rekommenderade temperaturer 
och tidsramar.

Kontrollera patient-ID och förbered allt pappersarbete 
innan arbetet påbörjas. 
Märk skålar och strån, pipettera lämpliga mängder 
(0,5–1,0 ml) ES och FS i respektive skål. Ekvilibrera 
till rumstemperatur. För alltid över embryona i minsta 
mängd vätska för att förhindra spädning. 

Lägg de embryon som valts ut för frysning i ES och skölj 
noggrant. Embryo kan ligga i ES i 10 minuter.

Överför embryon till FS och exponera i 10 minuter. 
De förberedda stråna kan laddas omedelbart 
efter att embryona har överförts till FS. Den totala 
exponeringstiden för embryo i FS är 10 minuter. Ladda 

stråna i enlighet med tillverkarens rekommendation.

Placera stråna i frysapparaten vid rumstemperatur och 
starta frysprogrammet.

�Använd följande frysprogram:

•	 Kyl ned strået med en hastighet på –2,0 °C/minut till 
–6,0 °C

•	� Pausa vid –6,0 °C och "seeda" manuellt efter 2 
minuter. Håll strået vid –6,0 °C i totalt 10 minuter. 
”Seeda” inte nära embryona.

•	 Kyl ned strået med en hastighet på -0,3 °C/minut till 
-30 °C 

•	 Kyl ned strået med en hastighet på -50 °C/minut till 
-150 °C 

•	� Släpp ner strået i flytande kväve och ordna med 
förvaring vid -196 °C

Specifikationer
Aseptiskt filtererad	 SAL 10-3

Musembryotest (1-cell) 
[% expanderad blastocyst inom 96 timmar] 	 ≥ 80 

Bakteriella endotoxiner (LAL-analys) 
[EU/mL]	 < 0,5

pH testat

Osmolalitet testad

LOT-specifika resultat finns i det analyscertifikat som 
medföljer varje leverans. 

Försiktighetsåtgärder
Kasta flaskan om förseglingen är bruten. Använd inte 
FreezeKit™ Cleave™ om det är grumligt.

FreezeKit™ Cleave innehåller gentamicin och humant 
serumalbumin.

OBS! Alla blodprodukter ska behandlas som potentiellt 
smittfarliga. Råmaterial som produkten tillverkats av var 
negativa vid test av antikroppar mot HIV, HBc, HCV, och 
HTLV I/II och icke-reaktivt mot HbsAg, HCV RNA och 
HIV-1 RNA samt syfilis. Det finns inga kända testmetoder 
som garanterar att produkter av humant blod inte överför 
smittfarliga ämnen.

För att förhindra kontaminering rekommenderar Vitrolife 
att medier enbart öppnas och används med aseptisk 
teknik.

Risken för reproduktionstoxicitet och för toxicitet under 
tidig embryoutveckling är för IVF-medier, inklusive 
Vitrolifes IVF-medier, inte fastställd och är osäker. 

Får inte injiceras

TR: Kullanım Endikasyonu
Pronükleer oositlerin ve klivaj evresindeki embriyoların 
dondurulması için çözeltiler.

Ürün Açıklaması
HSA eklenmiş. 

FreezeKit™ Cleave pronükleer oositlerin ve klivaj 
evresindeki embriyoların dondurulması için iki adet 
çözelti içerir. Çözeltiler insan serum albümini ve 
antibakteriyel ajan olarak gentamisin içeren MOPS 
tamponlu çözeltilerden oluşur. 

Dengeleme çözeltisi, ES kriyoprotektan içermez.

Dondurma çözeltisi, FS, hücrelerin dehidrasyonu için 
kriyoprotektan olarak 1,2 propanediol ve sükroz içerir.

Saklama talimatları ve stabilite
+2 ve +8°C arasında karanlıkta muhafaza ediniz.

FreezeKit™ Cleave kap etiketleri ve LOT’a özel Analiz 
Sertifikası’nda belirtilen son kullanım tarihine kadar 
stabildir. 

Medyum şişeleri ilk açılışından itibaren iki hafta 
kullanılabilir, aseptik teknik kullanınız ve şişelerin 
buzdolabı dışındaki zamanını en aza indiriniz. Şişeye 
açılış tarihini kaydediniz. Açıldıktan iki hafta sonra artan 
medyumları atınız.

Kullanım Talimatları
Kriyoprezervasyon yalnızca kriyoprezervasyon 
prosedürlerinde eğitilmiş personelce yerine getirilmelidir. 
Önerilen zamana ve zaman aralıklarına sadık kalmak 
önemlidir.

Hastanın kimliğini kontrol ediniz ve işleme başlamadan 
önce tüm evrak işlerini hazırlayınız. 
Kapları ve strawları etiketleyiniz ve ilgili kaplara uygun 
hacimde (0,5-1,0 ml) ES ve FS pipetleyiniz. Oda 
sıcaklığında dengeleyiniz. Dilüsyonu önlemek için, 
embriyoları her zaman minimum miktarda çözeltiyle 
transfer ediniz. 

Dondurmak için seçilen embriyoları ES'e yerleştiriniz 
ve uygun şekilde durulayınız. Embriyolar ES içinde 10 
dakika kalabilir.

Embriyoları FS'ye transfer ediniz ve 10 dakika maruz 
bırakınız. Hazırlanmış strawların yüklenmesine 
embriyoların FS'ye transferinin hemen ardından 
başlanabilir. Embriyoların FS'ye toplam maruz kalma 
süresi 10 dakika olmalıdır. Strawları, üreticinin önerileri 
doğrultusunda yükleyiniz.

Strawları oda sıcaklığındaki dondurma makinesine 
yerleştiriniz ve dondurma programını başlatınız.

�Aşağıdaki dondurma programını kullanınız:

•Strawu –2,0°C/dak'dan -6,0°C'ye kadar soğutunuz.

•�•–6,0°C'de bekletiniz ve 2 dakika sonra manuel 
olarak tohumlayınız. Strawu 10 dakikalık toplam 
süre boyunca –6.0°C'de saklayın. Embriyolara yakın 
yerden tohumlamayınız.

•	 Strawu -0,3°C/dak oranıyla -30°C'ye kadar 
soğutunuz. 

•	 Strawu -50°C/dak oranıyla –150°C'ye kadar 
soğutunuz. 

•	� Strawu sıvı nitrojene daldırınız ve -196°C'de 
depolanmasını sağlayınız.

Özellikler
Aseptik olarak filtrelenmiştir	 SAL 10-3

Fare Embriyo Testi (1-hücre) 
[% 96 saatte genişlemiş blastokist] 	 ≥  80 

Bakteriyel endotoksin (LAL testi) 
[EU/ml]	 < 0.25

pH testi yapılmıştır

Osmolalite testi yapılmıştır

LOT’a özel test sonuçları her teslimatla birlikte sağlanan 
Analiz Sertifikasında mevcuttur. 

Önlemler
Şişe bütünlüğü bozulmuşsa ürünü atınız. FreezeKit™ 
Cleave bulanık görünüyorsa kullanmayınız.

FreezeKit™ Cleave gentamisin ve insan serum albümini 
içerir.

Dikkat: Tüm kan ürünlerine potansiyel bulaşıcı olarak 
muamele edilmelidir. Bu ürünün türetildiği kaynak 
malzeme, HIV, HBc, HCV, HTLV I/II antikorları için test 
edildiğinde negatif ; HbsAg, HCV RNA ve HIV-1 RNA 
ve frengi için test edildiğinde reaktif olmayan olarak 
bulunmuştur.  Bilinen hiçbir test yöntemi insan kanından 
türetilen ürünlerin bulaşıcı ajan iletmeyeceğini garanti 
edemez.

Vitrolife, medyumların sadece aseptik tekniklerle 
açılmasını ve kullanılmasını önermektedir.

IVF medyumları (Vitrolife’ın IVF medyumları dahil olmak 
üzere) için üreme toksisitesi ve gelişimsel toksisite 
riskleri belirlenmemiştir ve kesin değildir. 

Enjeksiyon için değildir.

EN, BG, CN, CS, DA, DE, EL, 
ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, 
LV, NLN, NB, PL, PTE, RO, SK, 
SL, SV, TR: For technical support/
За техническа поддръжка/技术支
持/Pro technickou podporu/Kontakt 
teknisk support/Technischer Support/
Για τεχνική υποστήριξη/Asistencia 
técnica/Tehnilise toe jaoks/Teknistä 
tukea varten/ Pour contacter l’assistance 
technique/Za tehničku potporu/Technikai 
terméktámogatás/ Per l’assistenza tecnica/
Techninei pagalbai/Tehniskajam atbalstam/
Voor technische ondersteuning/For 
teknisk støtte/Wsparcie techniczne/Para o 
apoio técnico/Pentru asistență tehnică/Pre 
technickú podporu/Za tehnično podporo/
För teknisk support/Teknik destek için:

Americas
Tel: + 1-866-848-7687 
E-mail: support.us.fertility@vitrolife.com

Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa
Tel: +46-31-721 80 20 
E-mail: support.fertility@vitrolife.com

Vitrolife Sweden AB, Gustaf Werners gata 2, SE-421 32 
Västra Frölunda, Sweden (visiting address). Box 9080, 
SE-400 92 Göteborg, Sweden (postal address). 
Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood CO 
80110, USA. 
Vitrolife Pty. Ltd., Level 10, 68 Pitt Street, Sydney NSW 
2000, Australia.

China/中国
生产企业名称及注册、生产地址
名称：Vitrolife Sweden AB
地址：Gustaf Werners gata 2, SE-421 32 Västra 
Frölunda, Sweden
售后服务单位
瑞典瑞利芙瑞典有限公司北京代表处
地址： 北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大
厦708室
邮编：100007
电话： 010-64036613
传真： 010-64036613
E-mail： support@vitrolife.com.cn

www.vitrolife.com
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